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DRUGCHECK®+ BSX sortiment 
ŘADA RYCHLÝCH TESTŮ PRO DETEKCI DROG A METABOLITŮ DROG V MOČI  

S AUTOMATICKÝM ODEČTEM. 

Pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. 
 

DOSTUPNÉ PRODUKTY 
 

Droga / metabolit drogy Katalogové číslo 

DRUGCHECK®+ THC BSX 1140013_BSX 

DRUGCHECK®+ 10 BSX 
AMP, BAR, BZO, COC, MTD, MET, MDMA, MOP, THC, TCA 1140015_BSX 

DRUGCHECK®+ 11 BSX 
AMP, BUP, BAR, BZO, COC, MTD, MET, MDMA, MOP, THC, TCA 1140016_BSX 

1 I  POUŽITÍ 

Testy řady DRUGCHECK®+ BSX jsou rychlé imunotesty s laterálním průtokem pro 
současnou kvalitativní detekci více léků a jejich hlavních metabolitů v lidské moči při 
následujících hraničních koncentracích (cut-off): 

 

Parametr Kalibrátor 
Cut-off 
(ng/mL) 

AMP Amfetamin d-Amphetamine 1,000 

BAR Barbituráty Secobarbital 300 

BUP Buprenorfin Buprenorphine 10 

BZO Benzodiazepiny Oxazepam 300 

COC Kokain Benzoylecgonine 300 

MDMA Extáze d,l-Methylenedioxymethamphetamine 500 

MET Metamfetamin d-Methamphetamine 1,000 

MOP Morfin Morphine 300 

MTD Methadone Methadone 300 

TCA Tricyklická antidepresiva Nortriptyline 1,000 

THC Marihuana 11-nor-Δ9-THC-9 COOH 50 

Tyto testy také detekují blízké molekuly (viz část "Analytická specificita" v kapitole 
12. FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY) a jsou určeny pro  použití in vitro odborníky. 
Vícenásobné testy na drogy v moči mohou používat jednoduché imunologické 
techniky nebo složité analytické postupy. Rychlost a citlivost imunotestů laterálního 
toku z nich činí široce používanou screeningovou metodu v moči. 

 Upozornění: Tyto testy DRUGCHECK®+ BSX, stejně jako ostatní testy v 
řadě BSX, jsou určeny ke čtení a interpretaci pomocí BSX READERu® 
dodávaného samostatně (ref. 5060029). 

2 I ÚVOD 

Analýza klinických dat a odborného posudku musí být vždy konfrontována s 
výsledkem screeningu léčiv v moči, zejména v případě pozitivního předběžného 
výsledku. 

3 I PRINCIP 

DRUGCHECK®+ BSX je řada rychlých testů laterálního průtoku pro současnou 
kvalitativní detekci více drog a jejich metabolitů v moči, a to na základě kompetitivní 
metody. Každý test používá monoklonální protilátky k selektivní detekci vysokých 
hladin drog nebo metabolitů v moči. 
Každý testovací proužek obsahuje anti-lékovou myší monoklonální protilátku a také 
odpovídající konjugát lék-protein spojený s barevnými částicemi. Kontrolní proužek 
obsahuje králičí IgG a také antikráličí IgG kozí polyklonální protilátky. Léky nebo 
metabolity přítomné v moči přímo soutěží se svým příslušným konjugátem o vazbu 
na specifickou protilátku. 
Během testu vzorek moči migruje podél membrány vzlínavostí. Léčivo nebo 
metabolit, pokud je přítomen ve vzorku pod svým detekčním prahem, nenasytí 
vazebná místa své specifické protilátky: protilátka pak reaguje se značeným 
konjugátem lék-protein a v testovací zóně uvažované látky se objeví viditelná 
barevná čára. Naopak přítomnost léčiva nebo metabolitu na úrovni nad jeho 
koncentračním prahem nasytí všechna vazebná místa specifické protilátky: barevná 
čára se proto v testovací zóně nemůže vytvořit. 

Pro danou drogu nebo metabolit pozitivní vzorek moči nevytváří barevnou čáru v 
odpovídající testovací zóně, zatímco negativní vzorek generuje barevnou čáru v 
testovací zóně kvůli nedostatku konkurence. 
Součástí testu je interní řízení procedury. Výskyt barevné čáry v kontrolní zóně (C) 
naznačoval, že byl použit správný objem vzorku moči a že migrace do membrány 
fungovala správně. 

4 I OPATŘENÍ 

• Pouze pro  diagnostické použití in vitro odborníky. 

• Test na jedno použití, nepoužívejte opakovaně. 

• Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití. 

• Nejezte, nepijte ani nekuřte v prostorách, kde se manipuluje se vzorky nebo sadami. 

• Zvažte vzorky jako potenciálně infekční. 

• Dodržujte mikrobiologická bezpečnostní opatření pro všechny postupy a také 
standardní pokyny pro správnou likvidaci vzorků. Vždy propláchněte velkým 
množstvím vody, abyste zabránili usazování azidu. 

• Při manipulaci se vzorky používejte osobní ochranné prostředky (laboratorní 
pláště, jednorázové rukavice a ochranné brýle). Nedávejte pipetu do úst. 

• Použité zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

• Zabraňte pádu nebo rozlití vzorku do oblasti čtení. 

• Nedotýkejte se čtecí oblasti, aby nedošlo ke kontaminaci. 

• Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. 

• Všechny testy v řadě BSX jsou před vydáním interně ověřeny v aplikaci BSX 
READER®. Jako takové jsou určeny pro použití s aplikací BSX READER®, 
přičemž výsledek je hlášen aplikací BSX READER.® Všechny testy BSX jsou 
kalibrovány tak, aby jakékoli barevné pásmo, dokonce i pásmo s nízkou vizuální 
intenzitou, bylo považováno za negativní. Pokud však z nějakého důvodu nelze 
BSX READER® použít, vizuální interpretace 

 řady testů BSX může být provedena jako záloha. 

• Před provedením testu si pečlivě přečtěte návod k použití  
DRUGCHECK®+ BSX a uživatelskou příručku BSX READER®. 

5 I SKLADOVÁNÍ A STABILITA 

• Test skladujte a přepravujte v uzavřeném sáčku na suchém místě a při teplotě 
mezi 2 °C a 30 °C.  Vlhkost a vysoká teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky. 
CHRAŇTE PŘED MRAZEM. 

• Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Test je stabilní až do data spotřeby 
vytištěného na obalu. 

• Uchovávejte test v uzavřeném sáčku až do použití. Test nepoužívejte, pokud je 
sáček poškozený. Test použijte do jedné hodiny po otevření. 

6 I MATERIÁLY 

Dodávané materiály 
- Jednotlivé sáčky, každý obsahující: 

o 1 testovací kazeta 
o 1 vzorkovací pipety 

- Návod k použití. 
- Metodická karta (Method Card) pro použití s aplikací BSX READER®. 

 

Katalogové číslo Název produktu Metodická karta 

1140013_BSX DRUGCHECK®+ THC BSX « DGCK+_THC » 

1140015_BSX DRUGCHECK®+ 10 BSX « DGCK+_10 » 

1140016_BSX DRUGCHECK®+ 11 BSX « DGCK+_11 » 

Požadované, ale nedodávané materiály 
- Hodiny. 
- Nádoba na odběr vzorku moči. 
- BSX READER® (ref. 5060029). 

Volitelná výbava, která není součástí dodávky 
- DYMO LabelWriter 450 tiskárna (ref. 502250). 
- DYMO štítky 54 x 101 mm, pro použití s DRUGCHECK®+ THC BSX 
- DYMO štítky 59 x 190 mm, pro použití s DRUGCHECK®+ 10 BSX 

a DRUGCHECK®+ 11 BSX. 

7 I ODBĚR A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ 

• Vzorek moči by měl být odebrán do čisté a suché nádoby. Může být použita moč 
odebraná v kteroukoli denní dobu. Moč vykazující sraženinu viditelnou pouhým 
okem by měla být odstředěna, filtrována nebo ponechána usadit, aby se získal čirý 
vzorek pro vyšetření. Pro zkoušku by měl být použit pouze supernatant 

• Vzorek moči lze skladovat po dobu 24 hodin při pokojové teplotě nebo až 48 hodin 
při teplotě 2°C-8°C.  Při dlouhodobém skladování mohou být vzorky zmrazeny a 
skladovány při teplotě pod - 20 °C.  Zmrazené vzorky by měly být před testováním 
rozmraženy a dobře promíchány. 

• Pokud mají být vzorky odeslány, zabalte je v souladu s platnými předpisy pro 
přepravu biologických činitelů. 

8 I PROCEDURA 

1. Přiveďte testy, činidla, vzorky moči a/nebo externí kontroly na pokojovou teplotu 
(15°C-30°C) před provedením testu. 

2. Zapněte BSX READER® stisknutím a podržením tlačítka napájení. Počkejte, až se 
přístroj spustí. Úplné pokyny k používání BSX READERu® naleznete v uživatelské 
příručce BSX READERu®. 

3. Nainstalujte metodu "DGCK+" v aplikaci BSX READER® pomocí metodické karty 
dodané v testovací sadě. Úplné pokyny naleznete v uživatelské příručce BSX 
READER®. 

 Každá karta metody se vztahuje na jedinečnou testovací šarži.  
Před provedením testu se ujistěte, že číslo šarže metody a číslo šarže 
testovací kazety jsou stejné. V opačném případě nainstalujte kartu metody 
odpovídající šarži testovací kazety, která má být použita. 

 

4. Otevřete uzavřené pouzdro, vyjměte testovací kazetu a použijte ji do hodiny. 

 Upozornění: Nevyhazujte fóliový sáček, který je nezbytný pro identifikaci 
testovací kazety na čtečce. 

5. Pomocí přiložené pipety přeneste 3 kapky moči (přibližně 120 μl) do každé jamky 
kazety. Držte pipetu svisle a vyhněte se vzduchovým bublinám. 

6. Načtení s manuální inkubací: 
Nechte testovací kazetu inkubovat po dobu 5 minut na stole při pokojové teplotě. 
Přečtěte si výsledek za 5 minut pomocí čtečky BSX®: 

- Na domovské obrazovce vyberte možnost "START NEW TEST". 

- Na displeji se zvolí metoda "DGCK+" odpovídající použitému testovacímu kitu. 
- Naskenujte QR KÓD viditelný na sáčku testovací kazety pomocí čtečky 

čárových kódů. 

- Výběrem možnosti "YES" přeskočíte krok inkubace kazety. 

- Zadejte ID vzorku/pacienta, a to buď ručně pomocí klávesnice GUI (grafické 
uživatelské rozhraní) nebo naskenováním čárového kódu vzorku/pacienta. 

- Stisknutím tlačítka "CONTINUE" se zobrazí poslední obrazovka před 
zahájením měření a vyzve uživatele k vložení testovací kazety do zásuvky. 

- Otevřete zásuvku a vložte testovací kazetu. Ujistěte se, že je testovací kazeta 
správně orientována v poskytnutém prostoru. 

- Zavřete zásuvku a okamžitě vyberte “START MEASUREMENT”. 

- Měření pak začíná bez inkubačního kroku a výsledek je přečten čtečkou. 

- Po interpretaci se výsledek testu zobrazí na obrazovce.

CZ 
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- Výsledek neodečítejte déle než 10 minut po vložení vzorku do kazety. 
NEBO 

Načtení s automatickou inkubací: 
- Na domovské obrazovce vyberte možnost "START NEW TEST". 

- Na displeji se zvolí metoda "DGCK+" odpovídající použitému testovacímu kitu. 

- Naskenujte QR kód viditelný na sáčku testovací kazety pomocí čtečky 
čárových kódů. 

- Výběrem možnosti "NO" v GUI (grafické uživatelké rozhraní) odešlete kazetu do 

příslušného inkubačního kroku. 

- Zadejte ID vzorku/pacienta, a to buď ručně pomocí klávesnice s GUI, nebo 
naskenováním čárového kódu vzorku/pacienta. 

- Stisknutím tlačítka "CONTINUE" se před zahájením měření zobrazí závěrečná 
obrazovka a uživatel bude vyzván k vložení testovací kazety do zásuvky. 

- Otevřete zásuvku a vložte testovací kazetu. Ujistěte se, že je testovací kazeta 
správně orientována v poskytnutém prostoru. 

- Zavřete zásuvku a okamžitě vyberte "START MEASUREMENT". 

- Měření pak začíná inkubačním krokem a výsledek je přečten čtečkou. 

- Po interpretaci se výsledek testu zobrazí na obrazovce. 

- Výsledek neodečítejte déle než 10 minut po vložení vzorku do kazety. 
7. Po přečtení vyjměte testovací kazetu ze zásuvky a zlikvidujte ji v souladu se 

správnou laboratorní praxí (SLP) a místními předpisy. 
Po použití se nezapomeňte ODHLÁSIT a/nebo VYPNOUT BSX READER®. 

9 I VÝSLEDKY 

Výsledky testů řady DRUGCHECK®+ BSX se po přehrání kazety automaticky 
zobrazí na obrazovce BSX READER®. Výsledky jsou interpretovány jako negativní, 
pozitivní nebo neplatné v závislosti na výskytu barevných čar v kontrolní oblasti 
procedury (C) a testovacích oblastech pro každý požadovaný parametr: 

Kritéria pro interpretaci BSX READER®: 
 

 

 

POZITIVNÍ: V kontrolní zóně (C) se objeví jedna čára. V 
testovací zóně (T) se nezobrazí žádná čára. Pozitivní 
výsledek naznačuje přítomnost požadovaného léku nebo 
metabolitu ve vzorku moči v koncentraci nad detekčním 
limitem sledovaného léčiva nebo metabolitu. 

 

 

NEGATIVNÍ: Zobrazí se dvě čáry. Jedna čára se zobrazí v 
kontrolní zóně (C) a jedna čára se zobrazí v testovací zóně 
(T). Negativní výsledek znamená nepřítomnost léku nebo 
metabolitu ve vzorku moči nebo přítomnost v koncentraci 
pod detekčním limitem daného léku nebo metabolitu. 

POZNÁMKA: Intenzita barvy testovací zóny (T) se může lišit. Jakékoli zabarvení, bez 
ohledu na intenzitu, ve zkušební zóně (T) by proto mělo být považováno za negativní. 
Všimněte si, že tento test je pouze kvalitativní, a proto nemůže určit koncentraci 
toxicity. 

 

 

NEPLATNÉ: Ovládací řádek (C) se nezobrazí. 
Nedostatečný objem vzorku, selhání testu nebo nesprávný 
postup jsou nejpravděpodobnějšími příčinami selhání řídicí 
linky. Projděte si postup a proveďte test znovu s novou 
kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte tuto 
sadu používat a kontaktujte místního distributora. 

Zobrazení výsledku pomocí BSX READER:® 
 

Result displayed 
on the screen 

Interpretation 

 

 
POSITIVE 

Alespoň jeden z parametrů testovací kazety je 
přítomen ve vzorku v koncentraci přesahující jeho 
detekční limit. 
Posuňte se na obrazovce výsledků dolů a zobrazte 
parameter podrobnosti. 

 
NEGATIVE 

Žádný z parametrů testovací kazety není přítomen ve 
vzorku v koncentraci vyšší než jejich detekce limit. 

 
INVALID 

Alespoň jeden z řídicích řádků (C) se nezobrazí. 
Posuňte se na obrazovce výsledků dolů a zobrazte 
podrobnosti o parametru. 

 Upozornění: Testy DRUGCHECK®+ BSX jsou určeny ke čtení čtečkou 

BSX®. Pokud však z nějakého důvodu nelze použít BSX READER®, lze jako 

zálohu provést vizuální interpretaci testovacího rozsahu BSX. 

10 I        KONTROLA KVALITY 

Interní kontroly: 
Součástí testu je interní procesní kontrola. Barevná čára objevující se v kontrolní 
zóně (C) je považována za vnitřní kontrolu migrace. Potvrzuje, že byl použit 
dostatečný objem vzorku, že membrána je neporušená a že technický postup je 
správný. 

Externí kontroly: 
Externí kontroly nejsou v této sadě k dispozici. Správná laboratorní praxe však 
doporučuje testovat kontroly pro potvrzení zkušebního postupu a kontrolu výkonnosti 
zkoušky, např. při každé nové šarži nebo při každé nové dodávce. Sadu pozitivních 
a negativních kontrol lze zakoupit u společnosti BIOSYNEX. 

11 I  OMEZENÍ 

1. Test je určen pouze pro diagnostické použití in vitro zdravotnickými pracovníky. 
Musí být použit pro kvalitativní detekci drog nebo metabolitů v moči. 

2. Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek. Upřednostňovanou 
konfirmační metodou je specifičtější alternativa s hmotnostní spektrometrií 
(GC/MS). 

3. Technické chyby / procesní chyby nebo přítomnost interferujících látek mohou 
způsobit chybné výsledky. 

4. Stejně jako u všech diagnostických testů by definitivní klinická diagnóza neměla 
být založena pouze na výsledcích jediného rychlého testu, ale měla by být 
provedena lékařem po vyhodnocení všech klinických a laboratorních výsledků. 

5. Maximální doba čtení je 10 minut. 
6. Příměsi (bělicí / oxidační činidla, kamenec atd.) obsažené ve vzorku mohou vést k 

chybným výsledkům, bez ohledu na použitou analytickou metodu. V případě 
podezření na falšování je nutné test opakovat z nového vzorku moči. 

7. Pozitivní výsledek nevypovídá o stupni intoxikace, způsobu podání ani o 
koncentraci v moči. Negativní výsledek nemusí nutně znamenat nepřítomnost léku 
v moči: lze jej získat v přítomnosti léku na úrovni pod hraniční hodnotou (cut-off). 

8. Test nerozlišuje mezi legálním a nelegálním užíváním léků. 
9. Některé potraviny nebo potravinářské látky mohou vést k pozitivním výsledkům. 

1. I  VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY 
Přesnost 
Byla provedena srovnávací studie mezi  testy DRUGCHECK®+ BSX a jinou značkou 
rychlých diagnostických testů (RDT) na moči na přibližně 250 vzorcích od každého 
léku nebo metabolitu*. Předpokládané pozitivní výsledky byly potvrzeny GC/MS. 

 

Analyt 
AMP BAR BUP BZO COC MDMA 

- + - + - + - + - + - + 

GC/MS 
+ 5 161 9 129 1 99 4 136 3 120 0 132 

- 210 4 160 2 149 1 158 2 169 8 172 1 

% shoda s GC/MS 98.1 97.0 98.8 93.5 99.3 99.0 98.8 97.1 95.4 97.6 99.4 99.9 
 

Analyt 
MET MOP MTD TCA THC  

- + - + - + - + - +   

GC/MS 
+ 0 165 1 141 1 123 3 122 3 137   

- 176 9 164 6 172 4 210 15 184 6   

% shoda s GC/MS 95.1 99.9 97.6 99.3 97.7 99.2 93.3 97.6 96.8 97.8   

Klinické vzorky pro každý lék byly provedeny pomocí každé kazety DRUGCHECK®+ BSX 
nevyškoleným operátorem na profesionálním pracovišti v místě péče. Na základě údajů GC/MS 
získal operátor statisticky podobnou míru pozitivní shody, negativní shody a celkové shody jako 
vyškolený laboratorní personál 

Preciznost 
Studie byla provedena ve 3 nemocnicích laickými techniky, kteří použili 3 různé 
testovací šarže, aby se prokázala přesnost mezi a uvnitř šarží a také absence efektu 
operátora. Na každém stanovišti bylo naslepo studováno 10 identických vzorků 
obsahujících léčiva v koncentracích ± 50 % a ± 25 % detekčního limitu, nebo 
neobsahujících žádné léčivo. 

 

AMP 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C  BAR 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C 

- + - + - + - + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 

500 10 0 10 0 10 0 150 10 0 10 0 10 0 

750 8 2 8 2 7 3 225 8 2 8 2 7 3 

1 250 1 9 1 9 2 8 375 1 9 1 9 2 8 

1 500 0 10 0 10 0 10 450 0 10 0 10 0 10 
 

BUP 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C  BZO 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C 

- + - + - + - + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 

5 10 0 10 0 10 0 150 10 0 10 0 10 0 

7.5 8 2 7 3 8 2 225 8 2 9 1 9 1 

12.5 2 8 2 8 2 8 375 1 9 1 9 2 8 

15 0 10 0 10 0 10 450 0 10 0 10 0 10 
 

COC 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C  MDMA 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C 

- + - + - + - + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 

150 10 0 10 0 10 0 250 10 0 10 0 10 0 

225 8 2 8 2 7 3 375 8 2 8 2 7 3 

375 1 9 1 9 2 8 625 1 9 1 9 2 8 

450 0 10 0 10 0 10 750 0 10 0 10 0 10 
 

MET 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C  MOP 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C 

- + - + - + - + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 

500 10 0 10 0 10 0 150 10 0 10 0 10 0 

750 8 2 9 1 9 1 225 7 3 8 2 7 3 

1 250 1 9 1 9 2 8 375 1 9 1 9 2 8 

1 500 0 10 0 10 0 10 450 0 10 0 10 0 10 
 

MTD 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C  TCA 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C 

- + - + - + - + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 

150 10 0 10 0 10 0 500 10 0 10 0 10 0 

225 7 3 8 2 7 3 750 8 2 8 2 9 1 

375 1 9 1 9 2 8 1 250 2 8 1 9 1 9 

450 0 10 0 10 0 10 1 500 0 10 0 10 0 10 
 

THC 
(ng/mL) 

Site A Site B Site C  
- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

25 10 0 10 0 10 0 

37.5 7 3 7 3 7 3 

62.5 1 9 1 9 2 8 

75 0 10 0 10 0 10 
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Analytická senzitivita 
Soubor negativních vzorků moči byl zatížen koncentrací léčiva + 300 %, 
± 50% a ± 25% mezní úroveň. Výsledky jsou shrnuty níže. 

 

Koncen-
trace 

AMP BAR BUP BZO COC MDMA 

- + - + - + - + - + - + 

0 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25 % 27 3 27 3 26 4 27 3 26 4 25 5 

Cut-off 14 16 16 14 14 16 14 16 15 15 14 16 

+25 % 3 27 4 26 3 27 3 27 3 27 4 26 

+50 % 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

+300% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 
 

Koncen-
trace 

MET MOP MTD TCA THC 

- + - + - + - + - + 

0 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25 % 26 4 25 5 27 3 25 5 26 4 

Cut-off 14 16 15 15 15 15 16 14 14 16 

+25 % 3 27 3 27 3 27 3 27 3 27 

+50 % 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

+300% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

Analytická specificita 
Koncentrace moči zjištěná pozitivně testem po 5 minutách (ng/ml). 

Vliv specifické hustoty moči 
Na DRUGCHECK®+ BSX bylo duplikátně testováno 15 vzorků moči normální, 
vysoké nebo nízké hustoty (1,005 – 1,037) obsahujících léčiva v koncentracích ± 
50 % hraniční hodnoty a 15 vzorků moči normální, vysoké nebo nízké hustoty 
(1,005 – 1,037) neobsahujících žádná léčiva. Výsledky ukazují, že hustota moči 
nemá vliv na výsledek testu. 

Vliv pH moči 
Na DRUGCHECK®+ BSX bylo testováno pH souboru negativních vzorků moči 
upravených na rozmezí 5 až 9 a obsahujících koncentrace léčiva ± 50% mezní 
hodnotou. Výsledky ukazují, že změny pH moči nemají vliv na výsledek testu. 

Křížová reaktivita 
Byla provedena studie ke stanovení zkřížených reakcí testu s negativními vzorky 
moči a vzorky moči obsahujícími následující látky: AMP, BAR, BZO, BUP, COC, 
MTD, MET, MDMA, MOP, TCA, THC. Následující látky nevykazují zkřížené reakce 
se zkouškou při koncentraci 100 μg/ml. 

 

Acetophenetidin Creatinine Labetalol Quinine 

N-Acetylprocainamide Deoxycorticosterone Loperamide Salicylic acid 

Acetylsalicylic acid Dextromethorphan Meprobamate Serotonin 

Aminopyrine Diclofenac Methoxyphenamine Sulfamethazine 

Amoxicillin Diflunisal Methylphenidate Sulindac 

Ampicillin Digoxin Nalidixic acid Tetracycline 

l-Ascorbic acid Diphenhydramine Naproxen 3-acetate 

Apomorphine Ethyl-p-aminobenzoate Niacinamide Tetrahydrocotisone 

Aspartame -Estradiol Nifedipine Tetrahydrozoline 

Atropine Estrone-3-sulfate Norethindrone Thiamine 

Benzilic acid Erythromycin Noscapine Thioridazine 

Benzoic acid Fenoprofen d,l-Octopamine d,l-Tyrosine 

Bilirubin Furosemide Oxalic acid Tolbutamide 

d,l-Brompheniramine Gentisic acid Oxolinic acid Triamterene 

Caffeine Hemoglobin Oxymetazoline Trifluoperazine 

Chloral hydrate Hydralazine Papaverine Trimethoprim 

Chloramphenicol Hydrochlorothiazide Penicillin-G d,l-Tryptophan 

Chlorothiazide Hydrocortisone Perphenazine Uric acid 

d,l-Chlorpheniramine o-Hydroxyhippuric acid Phenelzine Verapamil 

Chlorpromazine 3-Hydroxytyramine Prednisone Zomepirac 

Cholesterol d,l-Isoproterenol d,l-Propanolol  

Clonidine Isoxsuprine d-Pseudoephedrine  

Cortisone Ketoprofen Quinidine  
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 Prostudujte si návod  
k použití 

 

 
Obsahuje 

dostatečné 
množství pro <n> 

testů 

 

  
Katalogové číslo 

 

 
      Diagnostický 
      zdravotnický  

      prostředek in vitro 

 

 

 
Temperature limit 

 

 

 
Nepoužívejte opakovaně 

 

 
 

Výrobce 

 

 
 

Číslo šarže 

 

 
 

Expirace 

 

 
 

Dovozce 

 

 
 
Uchovávejte v suchu 

 

 
Zplnomocněný zástupce 

v Evropském 
společenství 

 

 
Nepoužívejte, pokud je obal 

poškozený a přečtěte si návod 
k použití 
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AMFETAMINY 

D,L-Amphetamine sulfate 200 Phentermine 800 

L-Amphetamine 25,000 Maprotiline 50,000 

(±) 3,4-Methylenedioxyamphetamine 400 Methoxyphenamine 6,000 

D-Amphetamine 1,000   

BARBITURATES 

Amobarbital 3,000 Alphenol 300 

5,5-Diphenylhydantoin 6,000 Aprobarbital 450 

Allobarbital 450 Butabarbital 150 

Barbital 6,000 Butalbital 6,000 

Talbutal 30 Butethal 450 

Cyclopentobarbital 25,000 Phenobarbital 300 

Pentobarbital 6,000 Secobarbital 300 

BARBITURÁTY 

Alprazolam 100 Bromazepam 780 

a-hydroxyalprazolam 1,500 Chlordiazepoxide 780 

Clobazam 200 Nitrazepam 200 

Clonazepam 390 Norchlordiazepoxide 100 

Clorazepate dipotassium 390 Nordiazepam 780 

Delorazepam 780 Oxazepam 300 

Desalkylflurazépam 200 Temazepam 100 

Flunitrazepam 200 Diazepam 1,500 

() Lorazepam 3,100 Estazolam 6,250 

RS-Lorazepam glucuronide 200 Triazolam 3,100 

Midazolam 6,250   

BUPRENORFIN 

Buprenorphine 10 Norbuprenorphine 50 

Buprenorphine 3-D-Glucuronide 50 Norbuprenorphine 3-D-Glucuronide 100 

KOKAIN 

Benzoylecgonine 300 Cocaethylene 12,500 

Cocaïne HCl 200 Ecgonine 30,000 

COTININ 

(-)-Cotinine 100 (-)-Nicotine 2,500 

EDDP 

2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine 100 

FENTANYL    

Alfentanyl 300,000 Buspirone 8,000 

Fenfluramine 25,000 Fentanyl 50 

Norfentanyl 10 Sufentanyl 25,000 

EXTÁZE MDMA 

(±)3,4-Methylenedioxymethamphetamine 
HCl 

500 3,4-Methylenedioxyethyl-amphetamine 300 

(±)3,4-Methylenedioxyamphetamine HCl 3,000   

METHAPHETAMIN 

-Hydroxymethamphetamine 25,000 ()-3,4-Methylenedioxymethamphetamine 6,250 

D-Methamphetamine 1,000 Mephentermine 50,000 

L-Methamphetamine 12,500   

MORPHINE 

Codeine 200 Norcodeine 6,000 

Levorphanol 1,500 Normorphone 50,000 

Morphine-3-β-D-Glucuronide 800 Oxycodone 30,000 

Ethylmorphine 6,000 Oxymorphone 50,000 

Hydrocodone 50,000 Procaine 15,000 

Hydromorphone 3,000 Thebaine 6,000 

6-Monoacethylmorphine 300 Morphine 300 

METADON 

Methadone 300 Doxylamine 100,000 

OXYKODON 

Oxycodone 100 Hydromorphone 50,000 

Oxymorphone 300 Naloxone 25,000 

Levorphanol 50,000 Naltrexone 25,000 

Hydrocodone 25,000   

PCP 

Phencyclidine 25 4-Hydroxyphencyclidine 6,250 

PROPOXYFEN 

D-Propoxyphene 300 D-Norpropoxyphene 300 

TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA 

Nortriptyline 1,000 Imipramine 400 

Nordoxepine 500 Clomipramine 50,000 

Trimipramine 3,000 Doxepine 2,000 

Amitriptyline 1,500 Maprotiline 1,500 

Promazine 3,000 Promethazine 25,000 

Desipramine 200 Perphenazine 25,000 

Cyclobenzaprine 1,500   

MARIHUANA / KONOPÍ 

Cannabinol 20,000 △8-THC 15,000 

11-nor-△8-THC-9 COOH 30 △9-THC 15,000 

11-nor-△9-THC-9 COOH 50   

TRAMADOL 

n-Desmethyl-cis-tramadol 200 o-Desmethyl-cis-tramadol 7,000 

Cis-tramadol 100 Phencyclidine 100,000 

Procyclidine 100,000 d,l-O-Desmethyl venlafaxine 50,000 
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