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DRUGCHECK+ sortiment 
SORTIMENT RYCHLÝCH TESTŮ PRO DETEKCI DROG A DROGOVÝCH METABOLITŮ V MOČI.  

Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. 
 

1. POUŽITÍ 

DRUGCHECK®+ testy jsou rychlé imunochromatografické testy pro současnou kvalitativní detekci drog hlavních metabolitů drog v 

lidské moči v následujících mezních koncentracích: 

Parametr Kalibrátor 
Mezní 

koncentrace 
(ng/mL) 

AMP Amphetamine d-Amphetamine 1,000 

BAR Barbiturates Secobarbital 300 

BUP Buprenorphine Buprenorphine 10 

BZO Benzodiazepines Oxazepam 300 

COC Cocaine Benzoylecgonine 300 

COT Cotinine Cotinine 100 

EDDP 
2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3- 

diphenylpyrrolidine 
2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine 100 

FYL Fentanyl Norfentanyl 10 

MDMA Ecstasy d,l-Methylenedioxymethamphetamine 500 

MET Methamphetamine d-Methamphetamine 1,000 

MOP Morphine Morphine 300 

MTD Methadone Methadone 300 

OXY Oxycodone Oxycodone 100 

PCP Phencyclidine Phencyclidine 25 

PPX Propoxyphene Propoxyphene 300 

TCA Tricyclic Antidepressants Nortriptyline 1,000 

THC Cannabis 11-nor-Δ9-THC-9 COOH 50 

TML Tramadol Tramadol 100 

 
Tyto testy detekují i blízké molekuly (viz oddíl „Analytická specifičnost“ v kapitole Výkon) a jsou určeny pro profesionální použití 

in vitro. 

Testy na přítomnost více drog v moči mohou využívat jednoduché imunologické techniky nebo složité analytické postupy. Rychlost 

a citlivost imunoanalýz s laterálním průtokem z nich činí široce používanou screeningovou metodu v moči. 

2. SHRNUTÍ KLINICKÝCH ÚDAJŮ 

Analýza klinických dat a odborného názoru musí být vždy konfrontována s výsledkem screeningu drog v moči, zejména v případě 

pozitivního předběžného výsledku. 

3. PRINCIP TESTU 

DRUGCHECK®+ je škála laterárních průtokových testů pro současnou kvalitativní detekci více drog a jejich metabolitů v moči na 

základě konjugační metody. Každý test používá monoklonální protilátky k selektivní detekci vysokých hladin léků nebo metabolitů v 

moči. 

Každý testovací proužek obsahuje myší monoklonální anti-drogovou protilátku proti droze a také odpovídající drogově-proteinový 

konjugát navázaný na barevné částice. Kontrolní proužek obsahuje králičí IgG a také kozí polyklonální protilátky proti králičím IgG. 

Drogy nebo metabolity přítomné v moči přímo konjugují se svým příslušným konjugátem o vazbu na specifickou protilátku. 

Během testu migruje vzorek moči kapilárou podél membrány. Droga nebo metabolit, pokud je ve vzorku přítomen pod prahem 

detekce, nenasytí vazebná místa své specifické protilátky: protilátka pak reaguje s označeným konjugátem droga-protein 

a v testovací zóně uvažované látky se objeví viditelná barevná linie. Naopak, přítomnost léčiva nebo metabolitu nad jeho 

koncentrační prahovou hodnotou nasytí všechna vazebná místa specifické protilátky: barevná linie proto nemůže být vytvořena v 

testovací zóně.  

Pro danou drogu nebo metabolit nevytváří pozitivní vzorek moči barevnou čáru v odpovídající testovací zóně, zatímco negativní 

vzorek generuje barevnou čáru v testovací zóně kvůli nedostatku konkurence. 

Součástí testu je vnitřní kontrola postupu. Objevení barevné čáry v kontrolní zóně (C) naznačuje, že byl použit správný objem 

vzorku moči a že migrace na membránu fungovala správně. 

4. POTŘEBNÝ MATERIÁL 

Dodané materiály: Požadované materiály, které nejsou součástí soupravy: 
- Testovací kazety v jednotlivých sáčcích. -  Časovač. 

CZ 



9 / CZ 

IFU_DRUGCHECK+_ML_V2 - 28/01/2025 

 

 

- Pipety na vzorky. -  Nádoba pro odběr vzorků moči. 
- Návod k použití. 

5. OPATŘENÍ 
• Pro diagnostické použití in vitro, a to odborným personálem. 

• Test na jedno použití, nepoužívejte znovu. 

• Před provedením zkoušky si pečlivě přečtěte návod k použití.  

• Nejezte, nepijte ani nekuřte v oblasti, kde se manipuluje se vzorky nebo soupravami. 

• Zabraňte kapání nebo rozlití vzorku v oblasti odečítání. 

• Nedotýkejte se odečítací oblasti, aby se předešlo kontaminaci. 

• Při manipulaci se vzorky používejte osobní ochranné prostředky  

(laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochranné brýle). Nepipetujte ústy. 

• Považujte vzorky za potenciálně infekční. 

• Při všech postupech dodržujte mikrobiologická bezpečnostní opatření a standardní pokyny 

pro správnou likvidaci vzorků. 

• Použité zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

6. SKLADOVÁNÍ SOUPRAVY 

• Soupravu skladujte a přepravujte v uzavřeném sáčku na suchém místě a při teplotě mezi 2°C až  

               30°C. Vlhkost a vysoká teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky. NEZAMRAZUJTE. 

• Nepoužívejte po datu expirace. Test je stabilní až do data expirace vytištěného na obalu.  
Test uchovávejte v uzavřeném sáčku, dokud jej nebudete používat. Nepoužívejte test, pokud je  
pouzdro poškozeno. Test použijte do jedné hodiny po otevření. 

7. ODBĚR A SKLADOVÁNÍ VZORKŮ/KONTROL 

• Vzorek moči by měl být odebrán do čisté a suché nádoby. Může být použita moč odebraná kdykoliv  

během dne. Moč vykazující sraženinu viditelnou pouhým okem by měla být odstředěna, filtrována          

nebo ponechána se usadit, aby byl získán jasný vzorek pro testování.  Pro testování by měl být  

použit pouze supernatant. 

• Vzorek moči lze uchovávat po dobu 24 hodin při pokojové teplotě nebo až 48 hodin při teplotě 2 °C  

až 8 °C.  Pro dlouhodobé skladování mohou být vzorky zmrazeny a skladovány při teplotě - 20 °C.   

Zmrazené vzorky by měly být před testováním rozmrazeny a důkladně promíchány. 

• Mají-li být vzorky odeslány, zabalte je v souladu s platnými předpisy pro přepravu biologických látek. 

8. TESTOVACÍ PROCEDŮRA 
1. Před provedením testu se testy, reagencie, vzorky moči a/nebo externí kontroly nechají vytemperovat na pokojovou  

teplotu (15 °C-30 °C). 
2. Otevřete zapečetěné pouzdro, vyjměte testovací kazetu a položte ji na čistý a rovný povrch. Použijte jej do hodiny po otevření 

uzavřeného sáčku. 
3. Dodaná pipeta se použije k přenosu 3 kapek moči (přibližně 120 μl) do každé jamky v kazetě. Držte pipetu svisle a vyvarujte se 

vzduchových bublin. Spusťte časovač. 
Zjistěte výsledek po 5 minutách. Neinterpretujte po 10 minutách. 

9. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

POZITIVNÍ: 
V kontrolní zóně (C) se zobrazí pouze jedna linka. V testovací zóně (T) se nezobrazí žádná 
čára. Pozitivní výsledek indikuje přítomnost požadované drogy nebo metabolitu ve vzorku moči 
v koncentraci nad detekční limit testované látky. 
 
NEGATIVNÍ: 
Objeví se dvě linky. V kontrolní zóně se zobrazí jedna linka (C) a v testovací zóně (T) se 
objeví další linka. Negativní výsledek naznačuje nepřítomnost drogy nebo metabolitu ve vzorku 
moči nebo jeho přítomnost v koncentraci pod mezní 
hodnotou. 

POZNÁMKA: Intenzita barvy zkušební čáry (T) se může lišit. Jakékoli zbarvení ve zkušební zóně (T) bez ohledu na jeho intenzitu 
musí být proto považováno za negativní.  Všimněte si, že tento test je určen pouze ke kvalitativnímu posouzení, a proto jej nelze 
použít k vyměření toxické koncentrace. 

 
 

 

10. KONTROLA KVALITY 

Interní kontroly: 

NEPLATNÝ: 
Nezobrazí se žádná kontrolní linie (C). Nedostatečný objem vzorku, vadný test nebo 
nesprávný postup jsou nejpravděpodobnějšími příčinami nezobrazení kontrolní linie. 
Zkontrolujte postup a opakujte test s novou kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě 
přestaňte soupravu používat a obraťte se na místního distributora. 
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AMP (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

500 10 0 10 0 10 0 

750 8 2 8 2 7 3 

1 250 1 9 1 9 2 8 

1 500 0 10 0 10 0 10 

 

BAR (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

150 10 0 10 0 10 0 

225 8 2 8 2 7 3 

375 1 9 1 9 2 8 

450 0 10 0 10 0 10 

 

BUP (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

5 10 0 10 0 10 0 

7.5 8 2 7 3 8 2 

12.5 2 8 2 8 2 8 

15 0 10 0 10 0 10 

 

BZO (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

150 10 0 10 0 10 0 

225 8 2 9 1 9 1 

375 1 9 1 9 2 8 

450 0 10 0 10 0 10 

 

COC (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

150 10 0 10 0 10 0 

225 8 2 8 2 7 3 

375 1 9 1 9 2 8 

450 0 10 0 10 0 10 

 

COT (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

50 10 0 10 0 10 0 

75 9 1 9 1 9 1 

125 1 9 1 9 2 8 

150 0 10 0 10 0 10 

 

Součástí testu je interní procesní kontrola. Barevná linka, která se zobrazuje v kontrolní zóně (C), je považována za interní kontrolu 

migrace. Potvrzuje, že byl použit dostatečný objem vzorku, že membrána je neporušená a že technický postup je správný. 

Externí kontroly: 

V této sadě nejsou k dispozici externí kontroly. Správné laboratorní postupy však doporučují testovat kontroly, aby se potvrdil 

zkušební postup a zkontrolovalo se provedení zkoušky, např. u každé nové šarže nebo při každé nové dodávce. Soubor pozitivních 

a negativních kontrol lze objednat od společnosti BIOSYNEX. 

11. VÝKON 

Přesnost 

Byla provedena srovnávací studie mezi testy DRUGCHECK®+ a jinou značkou rychlých diagnostických testů moči (RDT) na 

přibližně 250 vzorcích na drogy nebo metabolitů*. Předpokládané pozitivní výsledky byly potvrzeny GC/MS. 

Analyt AMP BAR BUP BZO COC COT 

- + - + - + - + - + - + 

GC/MS 
+ 5 161 9 129 1 99 4 136 3 120 4 91 

- 210 4 160 2 149 1 158 2 169 8 152 3 

% shoda s GC/MS 98.1 97.0 98.8 93.5 99.3 99.0 98.8 97.1 95.4 97.6 98.1 95.8 

 
Analyt EDDP FYL MDMA MET MOP MTD 

- + - + - + - + - + - + 

GC/MS 
+ 3 87 1 110 0 132 0 165 1 141 1 123 

- 104 6 126 13 172 1 176 9 164 6 172 4 

% shoda s GC/MS 94.5 96.7 90.6 99.1 99.4 99.9 95.1 99.9 97.6 99.3 97.7 99.2 

 
Analyt OXY PCP PPX TCA THC TML 

- + - + - + - + - + - + 

GC/MS 
+ 2 104 0 131 4 95 3 122 3 137 1 98 

- 143 1 181 1 148 3 210 15 184 6 149 2 

% shoda s GC/MS 99.3 98.1 99.5 99.9 98.0 96.0 93.3 97.6 96.8 97.8 98.7 99.0 

Klinické vzorky pro každou drogu byly analyzovány pomocí každé kazety DRUGCHECK®+ neškoleným personálem na místě 

odborné péče. Na základě údajů GC/MS získal personál statisticky podobnou pozitivní shodu, zápornou shodu a celkovou míru 

shody jako vyškolený laboratorní personál. 

Preciznost 

Studie byla provedena ve 3 nemocnicích laickými techniky, kteří použili 3 různé testovací šarže, aby prokázali přesnost mezi a v 

rámci šarží, jakož i absenci vlivu operátora. 10 identických vzorků obsahujících drogy v koncentracích ± 50% a ± 25% limitu 

detekce a nebo bez drog bylo studováno naslepo na každém místě. 
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MDMA (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

250 10 0 10 0 10 0 

375 8 2 8 2 7 3 

625 1 9 1 9 2 8 

750 0 10 0 10 0 10 

 

MET (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

500 10 0 10 0 10 0 

750 8 2 9 1 9 1 

1 250 1 9 1 9 2 8 

1 500 0 10 0 10 0 10 

 

MOP (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

150 10 0 10 0 10 0 

225 7 3 8 2 7 3 

375 1 9 1 9 2 8 

450 0 10 0 10 0 10 

 

MTD (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

150 10 0 10 0 10 0 

225 7 3 8 2 7 3 

375 1 9 1 9 2 8 

450 0 10 0 10 0 10 

 

OXY (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

50 10 0 10 0 10 0 

75 9 1 9 1 9 1 

125 1 9 1 9 2 8 

150 0 10 0 10 0 10 

 

PCP (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

12.5 10 0 10 0 10 0 

18.75 8 2 9 1 8 2 

31.25 1 9 1 9 2 8 

37.5 0 10 0 10 0 10 

 

PPX (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

150 10 0 10 0 10 0 

225 8 2 9 1 9 1 

375 1 9 1 9 2 8 

450 0 10 0 10 0 10 

 

TCA (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

500 10 0 10 0 10 0 

750 8 2 8 2 9 1 

1 250 2 8 1 9 1 9 

1 500 0 10 0 10 0 10 

 

THC (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

25 10 0 10 0 10 0 

37.5 7 3 7 3 7 3 

62.5 1 9 1 9 2 8 

75 0 10 0 10 0 10 

 

TML (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

50 10 0 10 0 10 0 

75 9 1 8 2 8 2 

125 1 9 1 9 2 8 

150 0 10 0 10 0 10 

 

 

  
 

 

 

 

 

Analytická citlivost 

Skupina negativních vzorků moči byla naplněna koncentracemi léčiv + 300%, ± 50% a ± 25% mezní úrovní. Výsledky jsou shrnuty 

níže. 

Koncentrace AMP BAR BUP BZO COC COT 

- + - + - + - + - + - + 

0 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25 % 27 3 27 3 26 4 27 3 26 4 27 3 

Cut-off 14 16 16 14 14 16 14 16 15 15 15 15 

+25 % 3 27 4 26 3 27 3 27 3 27 4 26 

+50 % 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

EDDP (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

50 10 0 10 0 10 0 

75 8 2 9 1 9 1 

125 1 9 1 9 1 9 

150 0 10 0 10 0 10 

 

FYL (ng/mL) Site A Site B Site C 

- + - + - + 

0 10 0 10 0 10 0 

5 10 0 10 0 10 0 

7.5 8 2 9 1 9 1 

12.5 1 9 1 9 2 8 

15 0 10 0 10 0 10 
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+300% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

 
Koncentrace EDDP FYL MDMA MET MOP MTD 

- + - + - + - + - + - + 

0 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25 % 27 3 27 3 25 5 26 4 25 5 27 3 

Cut-off 14 16 15 15 14 16 14 16 15 15 15 15 

+25 % 4 26 3 27 4 26 3 27 3 27 3 27 

+50 % 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

+300% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

 
Koncentrace OXY PCP PPX TCA THC TML 

- + - + - + - + - + - + 

0 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-50 % 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 

-25 % 27 3 26 4 27 3 25 5 26 4 27 3 

Cut-off 16 14 14 16 14 16 16 14 14 16 14 16 

+25 % 4 26 3 27 4 26 3 27 3 27 4 26 

+50 % 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

+300% 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 

Analytická specifičnost 

Koncentrace moči detekované testem jako pozitivní po 5 minutách (ng/ml). 
 

AMFETAMINY 

D,L-Amphetamine sulfate 200 Phentermine 800 

L-Amphetamine 25,000 Maprotiline 50,000 

(±) 3,4-Methylenedioxyamphetamine 400 Methoxyphenamine 6,000 

D-Amphetamine 1,000   

BARBITURÁTY 

Amobarbital 3,000 Alphenol 300 

5,5-Diphenylhydantoin 6,000 Aprobarbital 450 

Allobarbital 450 Butabarbital 150 

Barbital 6,000 Butalbital 6,000 

Talbutal 30 Butethal 450 

Cyclopentobarbital 25,000 Phenobarbital 300 

Pentobarbital 6,000 Secobarbital 300 

BENZODIAZEPANY 

Alprazolam 100 Bromazepam 780 

a-hydroxyalprazolam 1,500 Chlordiazepoxide 780 

Clobazam 200 Nitrazepam 200 

Clonazepam 390 Norchlordiazepoxide 100 

Clorazepate dipotassium 390 Nordiazepam 780 

Delorazepam 780 Oxazepam 300 

Desalkylflurazépam 200 Temazepam 100 

Flunitrazepam 200 Diazepam 1,500 

() Lorazepam 3,100 Estazolam 6,250 

RS-Lorazepam glucuronide 200 Triazolam 3,100 

Midazolam 6,250   

BUPRENORFIN 

Buprenorphine 10 Norbuprenorphine 50 

Buprenorphine 3-D-Glucuronide 50 Norbuprenorphine 3-D-Glucuronide 100 

KOKAIN 

Benzoylecgonine 300 Cocaethylene 12,500 

Cocaïne HCl 200 Ecgonine 30,000 

COTININ 

(-)-Cotinine 100 (-)-Nicotine 2,500 

EDDP 

2-Ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine 100 

FENTANYL 

Alfentanyl 300,000 Buspirone 8,000 
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Fenfluramine 25,000 Fentanyl 50 

Norfentanyl 10 Sufentanyl 25,000 

EXTÁZE MDMA 

(±)3,4-Methylenedioxymethamphetamine HCl 500 3,4-Methylenedioxyethyl-amphetamine 300 

(±)3,4-Methylenedioxyamphetamine HCl 3,000   

METAMFETAMIN 

-Hydroxymethamphetamine 25,000 ()-3,4-Methylenedioxymethamphetamine 6,250 

D-Methamphetamine 1,000 Mephentermine 50,000 

L-Methamphetamine 12,500   

MORFIN 

Codeine 200 Norcodeine 6,000 

Levorphanol 1,500 Normorphone 50,000 

Morphine-3-β-D-Glucuronide 800 Oxycodone 30,000 

Ethylmorphine 6,000 Oxymorphone 50,000 

Hydrocodone 50,000 Procaine 15,000 

Hydromorphone 3,000 Thebaine 6,000 

6-Monoacethylmorphine 300 Morphine 300 

METADON 

Methadone 300 Doxylamine 100,000 

OXYKODON 

Oxycodone 100 Hydromorphone 50,000 

Oxymorphone 300 Naloxone 25,000 

Levorphanol 50,000 Naltrexone 25,000 

Hydrocodone 25,000   

PCP 

Phencyclidine 25 4-Hydroxyphencyclidine 6,250 

PROPOXYFEN 

D-Propoxyphene 300 D-Norpropoxyphene 300 

TRICYKLICKÁ ANTIDEPRESIVA 

Nortriptyline 1,000 Imipramine 400 

Nordoxepine 500 Clomipramine 50,000 

Trimipramine 3,000 Doxepine 2,000 

Amitriptyline 1,500 Maprotiline 1,500 

Promazine 3,000 Promethazine 25,000 

Desipramine 200 Perphenazine 25,000 

Cyclobenzaprine 1,500   

MARIHUANA / KONOPÍ 

Cannabinol 20,000 △8-THC 15,000 

11-nor-△8-THC-9 COOH 30 △9-THC 15,000 

11-nor-△9-THC-9 COOH 50   

TRAMADOL 

n-Desmethyl-cis-tramadol 200 o-Desmethyl-cis-tramadol 7,000 

Cis-tramadol 100 Phencyclidine 100,000 

Procyclidine 100,000 d,l-O-Desmethyl venlafaxine 50,000 

Vliv specifické hustoty moči 

15 vzorků moči normální, vysoké nebo nízké hustoty (1.000 – 1.037) obsahující drogy v koncentracích ± 50% cut-off úrovně  
a 15 vzorků moči normální, vysoké nebo nízké hustoty (1.000 – 1.037) neobsahující žádné drogy, byly testovány duplicitně  
na DRUGCHECK®+. Výsledky ukazují, že hustota moči neovlivňuje výsledek testu. 

Vliv pH moči 

Byly testovány pH skupiny negativních vzorků moči upravené na rozmezí 5 až 9 a obsahující koncentrace drog ± 50% cut-off 
úrovně na DRUGCHECK®+. Výsledky ukazují, že změny pH moči neovlivňují výsledek testu. 

Křížová reaktivita 

Byla provedena studie ke stanovení zkřížených reakcí testu s negativní vzorky moči a vzorky moči obsahující tyto látky: AMP, BAR, 

BZO, BUP, COC, COT, EDDP, FYL, MTD, MET, MDMA, MOP, OXY, PCP, PPX, TCA, THC, TML. Následující látky nevykazují 

křížové reakce se zkouškou při koncentrace 100 μg/ml. 
 

Acetophenetidin Creatinine Labetalol Quinine 

N-Acetylprocainamide Deoxycorticosterone Loperamide Salicylic acid 

Acetylsalicylic acid Dextromethorphan Meprobamate Serotonin 

Aminopyrine Diclofenac Methoxyphenamine Sulfamethazine 

Amoxicillin Diflunisal Methylphenidate Sulindac 
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Ampicillin Digoxin Nalidixic acid Tetracycline 

l-Ascorbic acid Diphenhydramine Naproxen 3-acetate 

Apomorphine Ethyl-p-aminobenzoate Niacinamide Tetrahydrocotisone 

Aspartame -Estradiol Nifedipine Tetrahydrozoline 

Atropine Estrone-3-sulfate Norethindrone Thiamine 

Benzilic acid Erythromycin Noscapine Thioridazine 

Benzoic acid Fenoprofen d,l-Octopamine d,l-Tyrosine 

Bilirubin Furosemide Oxalic acid Tolbutamide 

d,l-Brompheniramine Gentisic acid Oxolinic acid Triamterene 

Caffeine Hemoglobin Oxymetazoline Trifluoperazine 

Chloral hydrate Hydralazine Papaverine Trimethoprim 

Chloramphenicol Hydrochlorothiazide Penicillin-G d,l-Tryptophan 

Chlorothiazide Hydrocortisone Perphenazine Uric acid 

d,l-Chlorpheniramine o-Hydroxyhippuric acid Phenelzine Verapamil 

Chlorpromazine 3-Hydroxytyramine Prednisone Zomepirac 

Cholesterol d,l-Isoproterenol d,l-Propanolol  

Clonidine Isoxsuprine d-Pseudoephedrine  

Cortisone Ketoprofen Quinidine  

12. LIMITACE 

- Test je určen pouze pro diagnostické použití in vitro zdravotnickými pracovníky. Musí být použit pro kvalitativní detekci drog 
nebo metabolitů v moči. 

- Tento test poskytuje pouze předběžný analytický výsledek. K potvrzení výsledku musí být použita alternativní chemická metoda. 
Preferovanou konfirmační metodou je plynová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií (GC/MS). 

- Technická manipulace / procesní chyby nebo přítomnost rušivých látek mohou způsobit chybné výsledky. 
- Stejně jako u všech diagnostických testů by konečná klinická diagnóza neměla být založena pouze na výsledcích jediného 

rychlého testu, ale měla by být provedena lékařem po vyhodnocení všech klinických a laboratorních výsledků. 
- Přísady (bělící / oxidační činidla, hliník, atd.) obsažené ve vzorku mohou vést k chybným výsledkům bez ohledu na použitou 

analytickou metodu. Pokud existuje podezření na znehodnocení testu, musí být test opakován z nového vzorku moči. 
- Pozitivní výsledek neinformuje o úrovni intoxikace, cestě podání nebo koncentraci moči. Negativní výsledek nemusí nutně 

znamenat nepřítomnost drogy v moči: lze jej získat v přítomnosti drogy na úrovni pod mezní hodnotou. 
- Test nerozlišuje zákonné nebo nezákonné užívání drog. 
- Některé potraviny nebo potravinářské látky mohou vést k pozitivním výsledkům. 

13. HISTORIE 
 

Verze IFU 
Upravené odstavce Podrobnosti o změnách 

 
V1 

Vše  

Obsah Doplnění obsahu 

17. Historie Doplnění tohoto oddílu 

 

 
V2 

Vše  

1. Reference Seskupeny v horní části dokumentu. 

14. Literatura Seskupeno na konci dokumentu. 

15. Symboly Seskupeno na konci dokumentu. 

16. Výrobce Seskupeno na konci dokumentu. 

 
 


