QC-Zertifikat der Kit Komponenten

Certificate of Kit Component Conformance

Test MASTAFLUOR FTA-ABS IgM

Charge /Lot ETAmMKk245001........ooocovecee
REF 630525 Verfall / Expiry 2026-05

UDI-DI:  (01) 04250729700071 (17)260531 (10) FTAmMk245001

Objekttrager QC Kriterien

QC Ergebnis
QC Criteria Slides Result
Treponemen bei 40x Vergrofierung >15
Treponema at 40x magnification -
Hintergrund / Background kein Hintergrund

no background

QC Kriterien Kontrollen

Fluoreszenzstéarke Endtiter = Akzeptanzbereich
QC Criteria Controls

Fluorescence Intensity End Titer Acceptance Range

Positive Kontrolle / Control

Gebrauchsfertig / ready to use 4+ 22+

Negative Kontrolle / Control
Gebrauchsfertig / ready to use B

Dateneingabe / Data entry: 11.12.2024

Dr. Patrick Sanwald
PRRC (PMS), PRRC (Regulatory),
Head of Manufacturing
Mast Diagnostica GmbH
Signatur / Signature: Reinfeld, 11.12.24 09:46
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