QC-Zertifikat der Kit Komponenten Mast

Certificate of Kit Component Conformance GI’OUp
Test MASTAFLUOR Toxoplasma Screen 10x 10 REF 631182
Charge / Lot TOXOscreenk250901 Verfall / Expiry 2026-03

UDI-DI:  (01) 04250729700095 (17)260331 (10) TOXOscreenk250901

Objekttrager QC Kriterien QC Ergebnis
QC Criteria Slide Result

Anzahl Tachyzoiten bei 40x VergroRerug > 25
Number Tachvzoites at 40x maanification

Hintergrund / Background kein Hintergrund
no background

QC Kriterien Kontrollen Fluoreszenzstiarke Endtiter

QC Criteria Controls Fluorescence End Titer
Intensity

Positive Kontrolle 1IgG / /

Positive Control IgG

Positive Kontrolle IgM / /
Positive Control IgM

Positive Kontrolle Screen 4+ 1:8192
Positive Control Screen

QC Serum - Negative Kontrolle
Negativ / Negative Negative Control
Dateneingabe / Data entry: 2025-02-26........

Dr. Julia Preukschas
PRRC (TechDok), Head of QC
Mast Diagnostica GmbH

Unterschrift / Signature: Reinfeld, 26.02.25 12:43

Mast Diagnostica GmbH

Feldstralle 20 DE 23858 Reinfeld

Fon: + 49 (0) 4533 20070 / Fax: + 49 (0) 4533 200768 / E-mail: info@mast-diagnostica.de
Web: www.mastgrp.com
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