
  

   
 

 

MASTDISCS® Combi 
Sada pro detekci AmpC, ESβL a karbapenemázy 

D72C 

Použití 
Pro detekci produkce enzymů beta-laktamázy (ESβL) a/nebo 
AmpC (včetně indukovatelného AmpC) v Enterobacterales s 
potvrzením indukovatelného stavu rezistence na AmpC a 
karbapenem. 

POUZE PRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ IN VITRO 

Obsah a složení* 
6 kazet v balení, každá kazeta obsahuje přibližně 50 disků. 

Kazeta A Cefpodoxim 10 g 

Kazeta B Cefpodoxim 10 g + inhibitor ES L 
Kazeta C Cefpodoxim 10 g + Inhibitor AmpC 
Kazeta D Cefpodoxim 10 g + ESβL inhibitor +

Interpretace výsledků 
Chcete-li interpretovat výsledky na základě pozorovaných zón 
inhibice, použijte kalkulačku D72C. Kalkulačka je k dispozici ke 
stažení a je přístupná prostřednictvím www.mast-group.com, v 
sekci registrovaných členů. 

Dodatečná interpretace zóny kolem disku F  
Žádná inhibiční zóna kolem disku F nesvědčí o podezření na 
aktivitu karbapenemázy. To by mělo být zadáno do kalkulátoru 
D72C jako 6 mm. Inhibiční zóna s mikrokoloniemi rostoucími v 
inhibiční zóně může naznačovat podezření na aktivitu 
karbapenemázy (zprostředkovanou OXA-48). 
Změřte zónu inhibice, ignorujte všechny mikrokolonie. 
Poznamenejte si přítomnost/nepřítomnost mikrokolonií v zóně 
zadáním písmene Y nebo N do příslušného sloupce v 
tabulkovém procesoru D72C. 

Doporučuje se provádět diferenciaci a potvrzení mechanismů 
rezistence na karbapenemázu pomocí přípravku MASTDISCS® 
Combi Carba plus (D73C). 
 

Kontrola kvality 

Kazeta E 

Kazeta F 

Inhibitor AmpC 

Cefpodoxim 10 g + inhibitor ESβL + 
induktor AmpC 
Penem antibiotikum 

Zkontrolujte, zda nejeví známky poškození. Kontrola kvality musí 
být prováděna alespoň u jednoho organismu, aby se prokázala 
pozitivní reakce, a alespoň u jednoho organismu, aby se 
prokázala pozitivní reakce. 
negativní reakce. Inhibiční zóny získané z terčíků A 

Skladování a trvanlivost 
Skladujte při teplotě 2 až 8 °C v přiložených nádobách až do 
data spotřeby uvedeného na štítku obalu. Před otevřením 
nechte vyrovnat na pokojovou teplotu. 

Opatření 
Pouze pro diagnostické použití in vitro. Dodržujte schválená 
opatření týkající se biologického nebezpečí a aseptické 
techniky. Smí jej používat pouze adekvátně vyškolený a 
kvalifikovaný laboratorní personál. 
Před likvidací sterilizujte veškerý biologicky nebezpečný odpad. 
Viz bezpečnostní list produktu. 

Požadované materiály, ale neposkytnuté 
Standardní mikrobiologické potřeby a vybavení, jako jsou 
smyčky, kultivační média MAST®, Mueller-Hintonův agar, 
tampony, kleště, posuvná měřítka atd., stejně jako inkubátor 
schopný udržovat teplotu 35 ± 1 °C. 

Procedura 
1. S použitím čisté, čerstvé kultury testovaného organismu se 

připraví suspenze o hustotě odpovídající 0,5 McFarlandovu 
standardu ve fyziologickém roztoku. 

2. Pomocí sterilního tamponu rovnoměrně rozetřete suspenzi 
po povrchu jedné Muellerovy Hinton Agarové destičky v 
souladu s postupem Evropského výboru pro testování 
antimikrobiální citlivosti (EUCAST). 

3. Pomocí dávkovače MAST  DISCMASTER  nebo 
alternativně sterilní jehly nebo kleští umístěte jeden od 
každého 
Disk na inokulované médium, čímž je zajištěn dostatečný 
prostor mezi disky umožňující vytvoření jasně definovaných 
inhibičních zón. 

4. Inkubuje se při teplotě 35 ± 1 C po dobu 18 ± 2 hodin. 
5. Změřte a zaznamenejte průměr všech inhibičních zón s 

přesností na celý milimetr. Zaznamenejte si, zda jsou 
mikrokolonie přítomny v zóně inhibice obklopující disk F. 
Disky bez inhibiční zóny by měly být zaznamenány o 
velikosti 6 mm. 

až E proti negativnímu kontrolnímu organismu E. coli ATCC® 
25922 by měly být stejné nebo by neměly vykazovat větší 
rozdíl v průměru než 2 mm. Disk F by měl vytvářet jasnou 
inhibiční zónu (bez mikrokolonií). Jakákoli odchylka znamená 
poruchu nebo zhoršení stavu. Přípravek nepoužívejte, pokud 
jsou reakce s kontrolními organismy nesprávné. 
Níže uvedený seznam ilustruje řadu kmenů pro řízení výkonu, 
které může koncový uživatel snadno získat. 

 

Testovací organismus Výsledek 

  Escherichia coli NCTC 13351 ESβL pozitivní 

Enterobacter cloacae NCTC 
13406 

AmpC pozitivní 

Enterobacter cloacae NCTC 
13405 

Indukční zesilovač pozitivní 

Klebsiella pneumoniae NCTC 
13438 

Podezření na 
karbapenemázu 

Klebsiella pneumoniae NCTC 
13442 

Podezření na 
karbapenemázu 

Escherichia coli ATCC 25922 Negativní 

Omezení 
D72C není vhodný pro použití s Pseudomonas spp. nebo 
Acinetobacter spp. Abyste předešli potenciálně chybným 
výsledkům, nemíchejte kazety z různých šarží D72C a zajistěte, 
aby byly všechny disky testovány na stejné desce. Organismy 
produkující plně rezistentní profil, tj. bez inhibiční zóny na všech 
tercích, by mohly indikovat průkaz MßL nebo KPC 
karbapenemázy. Malá část Enterobacterales produkujících 
nekarbapenemázu může vykazovat rezistenci na disk F. 
Přítomnost ESβLs může být maskována karbapenemázami. 
Uživatelé jsou povinni používat vždy nejnovější verzi kalkulátoru 
D72C. Informace o aktualizacích produktů nebo kalkulačky 
budou zveřejněny na webových stránkách společnosti MAST®. 
Organismy produkující ESβL a AmpC se sníženou permeabilitou 
mohou vést k nejednoznačným výsledkům. 

Odkazy 
Bibliografie je k dispozici na vyžádání. 

IFU192 GB 03/21 V7 
MAST je registrovaná ochranná 

známka ATCC je ochranná známka 
amerického 

Typ Culture Collection, Manassas, Virginie, USA 
*Složení se může změnit tak, aby splňovalo výkonnostní kritéria 

http://www.mast-group.com/

