
  

   
 

 

MAST®ALEX MRSA 

 
RST501 
 
Použití 
Rychlý latexový test pro detekci penicilinu vázajícího proteinu 2' a potvrzení 
Staphylococcus aureus rezistentního na methicilin. 

Obsah 
POUZE PRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ IN VITRO 

MAST®ALEX MRSA obsahuje následující komponenty: 
1. Extrakční činidlo 1 (zeleně zbarvené víčko). Připraveno k použití. 1 x 10 

ml 
0,1M hydroxid sodný. 

2. Extrakční činidlo 2 (žluté víčko). 
1 x 2,4 ml 0,5M dihydrogenfosforečnanu draselného. 

3. Testovací latex (červeně zbarvené klobouček). Připraveno k 
použití. 1 x 1,2 ml latexových částic senzibilizovaných 
monoklonálními protilátkami anti-PBP2'. 

4. Kontrolní latex (bílá kšiltovka). Připraveno k použití. 1 x 1,2 ml 
nesenzibilizovaných latexových částic. 

5. 100 jednorázových míchacích tyčinek. 
6. 1 balení 16 reakčních karet na šesti místech. 
7. Návod k použití. 
Latexová činidla obsahují 0,08 % azidu sodného jako konzervační látku. 

Stabilita a skladování 
Skladujte neotevřené při teplotě 2 až 8 C až do data spotřeby uvedeného 
na štítku obalu. Po otevření by měl být MAST®ALEX MRSA skladován při 
teplotě 2 až 8 °C a může být používán až do data spotřeby uvedeného na 
etiketě. Nezmrazujte činidla. 

Upozornění a bezpečnostní opatření 
Pouze pro  diagnostické použití in vitro. Dodržujte schválená opatření 
týkající se biologického nebezpečí a aseptické techniky. Smí jej používat 
pouze adekvátně vyškolený a kvalifikovaný laboratorní personál. Před 
likvidací sterilizujte veškerý biologicky nebezpečný odpad. Konzervační látka 
azidu sodného může být při požití toxická a může reagovat s olovem a mědí 
za vzniku vysoce výbušných solí. Vždy zlikvidujte propláchnutím, aby se 
vypustilo velké množství vody. Viz bezpečnostní list produktu. 

Požadované, ale neposkytnuté materiály 
Standardní mikrobiologické potřeby a vybavení jako jsou standardní 5 l 
smyčky nebo sterilní jednorázová mikrobiologická smyčka (vnitřní objem 1,5 
)   lázeň nebo topný blok, mikrofugová nebo stolní 
odstředivka, malé zkumavky a pipety. 

Procedura 
A. Příprava vzorku 
Při zkoušce by se měly použít čerstvé kultury organismů dříve 
identifikovaných biochemickými a morfologickými testy jako Staphylococcus 
aureus, tj. grampozitivní, koaguláza pozitivní koky. Organismy by měly být 
pěstovány na krevním agaru nebo jiném vhodném médiu při teplotě 35 až 37 ° 
C po dobu 18 až 24 hodin. 

B. Postup extrakce 
1. Před použitím nechte činidla MAST®ALEX MRSA vyrovnat 

na pokojovou teplotu. 
2. Dávkujte 4 kapky (200 ) extrakčního činidla 1 do zkumavky pro 

mikrofugy nebo jiné vhodné plastové zkumavky. 
3. Pomocí standardní sterilní smyčky o objemu 5   odeberte dostatek 

buněk, abyste vyplnili 
vnitřního průměru a důkladně je zavěsit v kapalině. Celkový objem by 
měl být 3 až 5  nebo přibližně 1,5 x 109 buněk. Alternativně by se 
mělo použít 25 až 30 malých (průměr 0,5 mm) nebo 4 až 5 velkých 
(průměr 2,5 mm). Pokud používáte jednorázovou sterilní smyčku o 
objemu 1,5   , odeberte dostatečný počet buněk k vyplnění smyčky a 
důkladně je zavěste v tekutině. Opakujte podruhé. Dva vnitřní objemy 
smyčky/trubice  1,5 x 109 článků. 

4. Zkumavku uzavřete a vložte na 3 minuty do vroucí vodní lázně nebo 
topného bloku nastaveného na 100 °C. Pokud je použit topný blok, 
ujistěte se, že trubky těsně zapadají do bloku. 

5. Vyjměte trubici z vodní lázně nebo topného bloku a nechte vychladnout 
na pokojovou teplotu. Doba chlazení může být zkrácena, pokud jsou 
trubky umístěny ve studené vodní lázni nebo na ledu. 

6. Po vychladnutí přidejte do zkumavky 1 (50  ) kapku extrakčního 
činidla 2 a dobře promíchejte. 

7. Odstřeďujte při 1500 g po dobu pěti minut nebo ekvivalentu, tj. 3000 
otáček za minutu v rotoru o průměru 15 cm nebo 4500 otáček za 
minutu v rotoru o průměru 4,5 cm. Alternativně lze použít mikrofug po 
dobu 1 až 5 minut. 

8. Supernatant se odstraní ihned po odstředění a použije se jako 
zkušební vzorek v postupu latexové aglutinace. 
Poznámka: - Zajistěte, aby vysrážený materiál nebyl narušen nebo 
použit v procesu aglutinace, protože by mohlo dojít k nespecifické 
aglutinaci. 

9. Zkušební vzorek může být skladován při teplotě 2 až 8 °C pro pozdější 
použití ještě ten den nebo skladován při teplotě minus 70 až minus 80 
°C pro dlouhodobé skladování. U vzorků skladovaných při teplotě minus 
70 až minus 80 °C se vyvarujte opakovaného zmrazování a 
rozmrazování. 

 

 

C. Postup latexové aglutinace 
Poznámka: - Ujistěte se, že lahvičky s latexovými činidly jsou ohřáté na 
pokojovou teplotu a že testovací a kontrolní latexová činidla jsou před 
použitím dostatečně protřepána, aby se vytvořila rovnoměrná suspenze 
přímo před použitím. Poznámka: - při vícenásobném dávkování držte 
lahvičku ve zcela svislé poloze a mezi dávkovacími kapkami udělejte malou 
přestávku. Nedovolte, aby se činidla během dávkování dostala do přímého 
kontaktu se vzorkem na reakční kartě. Po použití se ujistěte, že jsou všechny 
lahve s reagenciemi bezpečně uzavřeny. 
1. Pro každý testovaný vzorek umístěte 50   supernatantu do dvou 

kruhů předem označené testovací karty. Do jednoho kruhu přidejte 
jednu kapku (25  ) testovacího latexu a do druhého kruhu přidejte 
jednu kapku (25  ) kontrolního latexu. 

2. Smíchejte supernatant a latex dohromady na každé jamce pomocí 
samostatných míchacích tyčinek, jak je uvedeno, a směs rozetřete přes 
černé kolečko na reakční kartě. Otáčejte sklíčkem ručně nebo pomocí 
mechanického míchacího stolu po dobu tří minut a pozorujte aglutinaci 
okem. 

3. Po třech minutách položte reakční karty na lavici a pozorujte kruhy, 
zda nevykazují známky aglutinace, a zaznamenejte výsledky. 

Interpretace výsledků 
• Pozitivní aglutinační reakce pouze s testovacím latexem a nikoli s 

kontrolním latexem znamená, že organismus obsahuje PBP2' a měl by 
být hlášen jako předpokládaný methicilin-rezistentní Staphylococcus 
aureus (MRSA). Stupně pozitivity lze hodnotit následovně: 

 
Silná aglutinace na jasném pozadí. 3+ 
Aglutinace na mírně zakaleném pozadí. 2+ 
Mírná aglutinace na zakaleném pozadí. 1+ 
Homogenní bílá suspenze bez viditelné aglutinace. - 

• Negativní reakce na testovací i kontrolní latex naznačuje, že 
organismus neobsahuje žádný PBP2' a měla by být hlášena jako 
předpokládaný methicilin-citlivý Staphylococcus aureus (MSSA). 

• Pokud je u kontrolního latexu pozorována pozitivní aglutinační reakce, 
měl by být test klasifikován jako neurčitý a opakován 

• Pokud je množství použitých buněk příliš velké, může dojít k nespecifickým 
reakcím. 

• Neurčité výsledky by měly být znovu testovány. Přitom zajistěte, aby byly 
dodrženy kroky ohřevu a odstřeďování tak, jak je uvedeno v postupu. 
Zahřívání po dobu delší než pět minut může vést ke snížení citlivosti a 
zahřívání po dobu jedné minuty nebo méně může vést k nespecifické 
aglutinaci. Pokud při opakovaném testování vzorek stále poskytuje 
neurčitý výsledek, měla by být použita alternativní metoda, např. 
antimikrobiální citlivost nebo testování polymerázovou řetězovou reakcí 
(PCR). 

• Ve velmi vzácných případech může dojít k falešně negativním 
výsledkům, pokud  izolát S. aureus produkuje nízké hladiny PBP2'. 
Doporučuje se, aby alternativa 
postupy citlivosti na antimikrobiální látky by měly být prováděny podle 
standardních metod, např. Clinical and Laboratory Standards Inst. (CLSI ). 

• Negativní výsledky získané s touto soupravou by měly být brány v úvahu 
spolu s dalšími klinicky relevantními údaji při diagnostice infekce MRSA. 
Opakované testování by mělo být provedeno zejména v případě, že v 
průběhu  infekce S. aureus prognóza naznačuje selhání léčby atd. 

Omezení použití 
• Test je určen pro předpokládanou identifikaci MRSA organismů. Jiné 

organismy produkující genový produkt PBP2 mohou také poskytnout 
pozitivní výsledek. 

• Některé kmeny organismů mohou mít nízkou úroveň rezistence na 
methicilin nebo ve vzácných případech produkovat PBP2' v malých 
množstvích. Pro takové případy se doporučuje vhodné testování 
antimikrobiální citlivosti. 

• Methicilin-rezistentní koaguláza negativní stafylokoky (CNS) produkují 
PBP2' a tato souprava detekuje jeho přítomnost, ale nebyla provedena 
úplná validace jeho diagnostického použití pro CNS. Proto se nedoporučuje 
používat s CNS. 

• Existují další mechanismy rezistence na methicilin, které nejsou 
detekovány touto soupravou, včetně hyperprodukce -laktamázy (BORSA 
– hraniční oxacilin rezistentní Staphylococcus aureus) a dalších 
pozměněných PBP (MODSA – modifikovaný Staphylococcus aureus). 

• Test by neměl být prováděn na přímém vzorku, jako je hemokultura. 

Kontrola kvality 
Zkontrolujte, zda nejeví známky poškození. Kontrola kvality musí být 
prováděna alespoň u jednoho organismu, aby se prokázala pozitivní reakce, 
a alespoň u jednoho organismu, aby se prokázala negativní reakce. Přípravek 
nepoužívejte, pokud jsou reakce s kontrolními organismy nesprávné. Níže 
uvedený seznam ilustruje řadu kmenů pro řízení výkonu, které může koncový 
uživatel snadno získat. 

 

Testovací organismy Výsledek 
Testovací latex Kontrolní latex 

Staphylococcus aureus 
ATCC  25923 

Ne 
aglutinace 

Ne 
aglutinace 

Staphylococcus aureus 
ATCC  33591 (MRSA) 

Aglutinace Žádná 
aglutinace 

Odkazy 
Bibliografie je k dispozici na vyžádání. 
 

 


