
 

MAST® CARBA PAcE 

PACE-ID 

Použití 
Pro rychlou detekci produkce enzymů Enterobacterales, 

Pseudomonas, OXA 48 a 23-like Enterobacterales, 

Pseudomonas, OXA 48 a 23-like . 

POUZE PRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ IN VITRO 

 

Obsah 

• Injekční lahvička PEL. Lyofilizované pelety* – 4 lahvičky 

obsahující inhibitory a lyzační složky, každá určená pro 12 

testů. 

• Lahvička RB. Rekonstituční pufr* - 4 injekční lahvičky 

obsahující 
chromogenní indikátor resuspenzní pufr, každý 

Interpretace výsledků 
Pokud je zaznamenána změna barvy; od žluté po 

oranžovou/červenou zaznamenávejte organismus jako vykazující 

aktivitu karbapenemázy. 

Pokud není zaznamenána žádná změna barvy; roztok zůstává 

žlutý, zaznamená organismus jako negativní na aktivitu 

karbapenemázy. 

Kontrola kvality 
Zkontrolujte, zda nejeví známky poškození. Kontrola kvality musí 

být prováděna alespoň u jednoho organismu, aby se prokázala 

pozitivní reakce, a u druhého k prokázání negativní reakce. 

Přípravek nepoužívejte, pokud jsou reakce s kontrolními 

organismy nesprávné. Níže uvedený seznam ilustruje řadu 

kmenů pro řízení výkonu, které může koncový uživatel snadno 

získat. 

vystačí na 12 testů. 

• Plastové zkumavky o objemu 0,5 ml, dostačující pro 48 

testů. 

Skladování a trvanlivost 
Skladujte při teplotě 2 až 8 °C v přiložených nádobách až do 

data spotřeby uvedeného na štítku obalu. Před otevřením 

nechte vyrovnat na pokojovou teplotu. Po rekonstituci musí být 

testovací roztok skladovaný při teplotě 2 až 8 °C použit do 4 

týdnů. 

Opatření 

Pouze pro diagnostické použití in vitro. Dodržujte schválené 

biologické nebezpečí a aseptické techniky. Smí jej používat 

pouze vyškolený a kvalifikovaný laboratorní personál. Před 

likvidací sterilizujte veškerý biologicky nebezpečný odpad. Viz 

bezpečnostní listy produktu. 

Požadované, ale neposkytnuté materiály 
Standardní mikrobiologické potřeby a zařízení, jako jsou 

smyčky, kultivační média MAST Group Ltd., stolní víry, pipety, 

spalovny a inkubátory atd. 

Procedura 

1. Rekonstituujte peletu vyklopením celého obsahu injekční 

lahvičky RB do injekční lahvičky PEL. 

2. Nechte peletu zcela rozpustit při pokojové teplotě po dobu 1 

minuty a míchejte obsah jemným vířením po dobu 10 

sekund. Rekonstituovaný roztok by měl být žlutý, pokud je 

roztok jiné barvy, nepoužívejte. 

3. Do přiložených zkumavek nadávkujte 250 μl 

rekonstituovaného roztoku. Jedna zkumavka na test. 

4. S použitím čisté, čerstvé kultury zkušebního organismu se 

odebere přibližně 1 až 5 μl smyčky organismu a přidá se do 

zkumavky obsahující zkušební roztok. Dobře promíchejte 

vířením po dobu 20 sekund. 

Poznámka: pro získání odlišných výsledků se ujistěte, 

že bakteriální resuspenze je podobná zákalu podle 

McFarlandova standardu 3.0 až 3.5; Cca. 109 KTJ/ml. 

5. Inkubujte při 35±1°C po dobu 10 minut. 

6. Zaznamenejte barvu zkušebního roztoku ihned nebo do 20 

minut po inkubaci. 

Viz příslušné kroky na stránce obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omezení 
1. Kolonie izolované z indikačních médií se 

nedoporučují. 

2. Tento přípravek detekuje pouze přítomnost 

karbapenemázy, diferenciaci lze provést pomocí 

vhodného genotypového nebo fenotypového testu 

(např. MASTDISCS® Combi Carba Plus; D73C). 

3. Některé karbapenemázy typu GES mohou být 

obtížně detekovatelné. 

4. Abyste se vyhnuli potenciálně chybným 

výsledkům, zajistěte, aby zařízení používané k 

testování nebylo kontaminováno. 

5. Výsledky testu musí být zaznamenány do 20 

minut po počáteční 10minutové inkubaci. 

6. Výsledky získané pomocí této soupravy musí být při 

diagnostice infekce brány v úvahu spolu s dalšími 

klinicky relevantními údaji. 

Odkazy 
Bibliografie je k dispozici na vyžádání. 
 

Poděkování 
Sloučenina HMRZ použitá v tomto produktu byla vyvinuta 

Dr. Hideaki Hanaki z Kitasato, Institute, Japonsko. 
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MAST je registrovaná ochranná 
známka ATCC je ochranná známka 

amerického 
Typ Culture Collection, Manassas, Virginie, USA 

*Složení se může změnit tak, aby splňovalo výkonnostní kritéria 

Testovací 
organismus 

Výsledek 

Acinetobacter baumanii 
NCTC 13301 

Oranžová/červená 

karbapenemáza pozitivní 

Pseudomonas aeruginosa 
NCTC 13437 

Oranžová/červená 
Karbapenemáza pozitivní 

Acinetobacter lwoffi 
ATCC® 15309 

Zůstává žlutá 

karbapenemáza negativní 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC® 25668 

Zůstává žlutá 
Karbapenemáza negativní 

Klebsiella pneumoniae 
NCTC 13438 

Oranžová/červená 

karbapenemáza pozitivní 
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