
CHROMAGAR CAMPYLOBACTER Stránka 1 

2023/04/17, 2. vydání 
 

 

 

CHROMagar Campylobacter 

NÁVOD K POUŽITÍ  

 
1. Použití 

CHROMagar Campylobacter je chromogenní médium určené pro kvalitativní detekci a diferenciaci termotolerantního 
Campylobacteru v humánních nebo nehumánních vzorcích stolice. 

Funkcí média CHROMagar Campylobacter je podporovat diagnostiku pacientů s příznaky svědčícími o gastrointestinální 
infekci. 

Rod Campylobacter je významným zoonotickým lidským patogenem, který je velmi často etiologickým původcem 
průjmů, gastroenteritidy a závažných septických infekcí vyplývajících z komplikací způsobených těmito stavy. Kvůli 
diagnostickým obtížím však nejsou vždy identifikovány. Účast určitých druhů na složení střevního mikrobiomu je 
spojována s imunitně zprostředkovanými chorobami. Zvířata jsou hlavním rezervoárem a k infekci člověka dochází 
prostřednictvím kontaminovaných potravin. 
Campylobacter jejuni subsp. Jejuni je nejčastěji zodpovědné za infekce. Je považován za hlavního etiologického činitele 
lidského průjmu na celém světě. Způsobuje onemocnění souhrnně označovaná jako kampylobakterióza, jako je gastroenteritida 
a někdy následná sepse - označovaná jako kampylobakterióza. 

 

Kat. číslo: Typ média: Balení: 

1385PD90; 
201385 

pevné médium na destičce, připravené k použití 1x10 ks (90 mm) 

2. Princip postupu 

Pepton s kvasnicovým extraktem poskytuje dusík a vitamíny v médiu CHROMagar Campylobacter. Při inkubační teplotě 
41,5±1 °C selektivní doplněk inhibuje růst většiny mikroorganismů přítomných v testovaném vzorku jiných než 
Campylobacter spp. Chromogenní směs umožňuje detekci a diferenciaci Campylobacter spp. od jiných bakterií, které se mohou 
vyskytovat v testovaném vzorku. 

3. Složení média 

 

V g/l destilované vody: Suplementy/litr: 

Pepton a kvasnicový extrakt Balení 25,0 g Selektivní doplněk 0,2 g 

Míchání solí 9,0 g 

Chromogenní směs 2,2 g 

Agar 15,0 g 

 

pH 7,4± 0,2 při 25°C. 

Vzhled média – čirý, sláma. 

4. Příprava média 

Médium je připraveno k použití. Bezprostředně před použitím přiveďte médium na pokojovou teplotu. 

5. Nutné, ale neposkytnuté vybavení 

Standardní laboratorní vybavení nezbytné pro testování, včetně inkubátoru s řízenou atmosférou. 

6. Opatření 

 

• Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. 

• Neautomatizovaný produkt. 
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• Médium obsahuje složky živočišného původu, které mohou být spojeny s přítomností biologických patogenů, 
proto je nutné s ním nakládat v souladu se zásadami nakládání s potenciálně infekčním biologickým materiálem. 

• Nepoužívejte desky, pokud médium vykazuje známky mikrobiální kontaminace, změny barvy, vysychání, 
praskání nebo jiné známky poškození. 

• Nepoužívejte poškozené desky. 

• Nepoužívejte destičky po uplynutí doby použitelnosti. 

• Reinkubace dříve naočkovaných destiček není povolena. 

• Chcete-li zajistit správné výsledky testu, postupujte podle těchto pokynů. 

• Pokud se zacházení s médiem liší od toho, co je popsáno v tomto návodu, je laboratoř povinna potvrdit zvolený 
postup. 

7. Skladování 

Talíře skladujte při teplotě 2-12ºC až do data spotřeby. Destičky skladujte v původním obalu, v obrácené poloze (agarovou 
stranou nahoru), mimo dosah přímých zdrojů světla. Abyste zabránili zamrznutí agaru, neskladujte talíře blízko stěn 
chladničky. Abyste předešli vzniku kondenzace vody na víku talíře, neotevírejte chladničku častěji, než je nutné, a 
neskladujte talíře v přeplněné chladničce. 

8. Datum expirace 

Médium skladované při teplotě 2-12ºC si zachovává své vlastnosti až 3 měsíce od data výroby. 

9. Typ vzorku 

Lidské klinické vzorky vzorky čerstvé výkaly, rektální výtěry. 

Umístěte výkaly do hermetické, sterilní nádoby s víčkem. Nenechte stolici vyschnout. Pokud pacient není schopen 
vylučovat stolici, odeberte vzorek výtěru z konečníku. 
Vzorky dodejte do laboratoře do 2 hodin po odběru. Pokud vzorek nemůže být dodán do laboratoře v této lhůtě, měl by 
být umístěn do transportního média Cary-Blair nebo Amies a umístěn do chladničky. Při této teplotě jsou vzorky na 
transportním médiu stabilní až 2 dny. 

10. Postup testu 

1. Před očkováním nechte médium zahřát na pokojovou teplotu. 
2. Naočkujte vzorek tak, že jej rozetřete přímo na povrch agaru. 

3. Pokud je vzorek odebrán na tampon – jemně otáčejte špičkou tamponu na malé ploše agaru těsně kolem okrajů 
destičky a poté naočkujte vzorek pomocí metody pruhové destičky se sterilní smyčkou. 

4. Inkubujte naočkované destičky za mikroaerofilních podmínek při teplotě 41,5±1 °C. 
5. Vyšetřete růst po 36-48 hodinách inkubace. 

11. Čtení a interpretace 

Po inkubaci pozorujte: 

• přítomnost růstu, 

• morfologie kolonií, 

• barvení kolonií. 

Typická morfologie kolonií pěstovaných na médiu CHROMagar Campylobacter: 

 

Mikroorganismus Typická morfologie kolonie 

Campylobacter coli Červené kolonie 

Campylobacter jejuni Červené kolonie 

Campylobacter lari Červené kolonie 

Většina ostatních mikroorganismů Modré kolonie nebo žádný růst 

Pro konečnou identifikaci mikrobiálních kultur musí být provedeny další zkoušky a/nebo potvrzující testy za použití 
jiných metod používaných v laboratoři. 
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Morfologie kolonie a růstový vzorec Campylobacter 

na CHROMagar Campylobacter 

12. Kontrola kvality 

Nutriční vlastnosti a selektivita média by měly být ověřeny pomocí referenčních kmenů, které uvádějí očekávané pozitivní a 
negativní reakce. Test by měl být proveden s použitím čistých, 18 – 24hodinových kultur referenčních kmenů, které poskytují 
požadované reakce. K provedení střední kontroly kvality použijte následující referenční kmeny: 

 

Referenční kmen: Intenzita růstu: Morfologie kolonie: 

Campylobacter jejuni ATCC 29428 dobrý růst červené kolonie 

Escherichia coli ATCC 25922 žádný růst -- 

Jiné referenční kmeny mohou být použity v souladu s laboratorními postupy a pokyny. Postupy kontroly kvality by měly 
splňovat požadavky platných předpisů a směrnic/doporučení. 

11. Omezení metody 

● Vzhledem k variabilitě nutričních požadavků mohou některé kmeny na médiu CHROMagar 
Campylobacter růst špatně nebo vůbec. 

● Plod Campylobacter na tomto médiu nemusí růst 

14. Charakteristika metody 

Campylobacter spp. jsou náročné bakterie, které mohou být obtížně kultivovatelné. Pro izolaci Campylobacter na bázi krve 
nebo dřevěného uhlí bylo vyvinuto několik typů kultivačních médií, ale většina z nich má nedostatečnou senzitivitu nebo 
specificitu. 
CHROMagar Campylobacter byl navržen tak, aby zvyšoval senzitivitu a specificitu. Jedná se o vysoce selektivní médium, které 
neobsahuje krev ani dřevěné uhlí. Intenzivní červené zbarvení  kolonií Campylobacter na průhledném agaru usnadňuje čtení 
výsledků růstu. Zvýšená selektivita média umožňuje získat čisté kultury i pro vzorky obsahující velké množství související 
flóry. 
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Srovnávací studie ukazují na vysokou senzitivitu a specificitu média CHROMagar Campylobacter. Pro tuto studii bylo použito 
100 vzorků stolice, ve kterých bylo získáno 26 pozitivních výsledků po 24-72 hodinách inkubace při 42°C v mikroaerofilní 
atmosféře. Ve srovnání s jinými referenčními médii, která byla také testována, má CHROMagar Campylobacter nejvyšší specificitu 
a také vysokou citlivost. 

 
 

CHROMagar Campylobacter 
Referenční metoda 

(Karmali medium** ) 

Citlivost 100% * 100% 

Specifičnost 94% * 57% 

 
* údaje získané ze studie "Hodnocení srovnávacího souboru trois milieux de culture sélectifs; CHROMagarTM Campylobacter 
(CHROMagarTM), Karmali (Oxoid) et Campylosel (bioMérieux), pour la recherche des Campylobacter thermotolé-rants à partir des 
échantillons fécaux" D. Bensersa-Nedjar a Al, Ricai, 2016. 
** Karmali medium (Campylobacter Agar Base). 

15. Likvidace použitého materiálu 

Použité a nepoužité materiály by měly být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy pro nakládání se zdravotnickým odpadem 
a laboratorními postupy pro likvidaci infekčních a potenciálně infekčních materiálů. 

16. Hlášení nežádoucích účinků 

Podle platných předpisů musí být nežádoucí příhody a události, které mohou být přímo spojeny s popsaným médiem, 
hlášeny výrobci a příslušným orgánům. 

17. Odkazy 

1. Samra Z. et al. 1998. Časopis klinické mikrobiologie, 36: 990-994. Zhodnocení využití nového chromogenního 
agaru v detekci patogenů močových cest. 

2. Samra Z. et al. 1997 Poster prezentován na ASM'97 v Miami (USA). Hodnocení nového média pro izolaci, 
diferenciaci a předpokládanou identifikaci mikroorganismů při infekcích močových cest. 

3. Merlino J. et al. 1996 Časopis klinické mikrobiologie, 34: 1788-1793. Hodnocení orientace CHROMagaru pro 
diferenciaci a předpokládanou identifikaci gramnegativních bacilů a druhů Enterococcus. 

4. https://www.chromagar.com/. 

5. Univerzita v Gentu, Fakulta veterinárního lékařství 2017, Srovnání čtyř různých selektivních médií pro kvantifikaci 
Campylobacter v drůbežím mase a rychlé potvrzení podezřelých kolonií. 

6. D.Bensersa-Nedjar, A.Zerouki, N.Aggoune, F.Yamouni, F/Z Henniche, A.Chabani - Service de microbiologie/ Hôpital 
Central de l'Armée, Alger, Algérie 2017, Evaluation comparative de trois milieux de culture sélectifs: CHROMagar 
Campylobacter (CHROMagar), Karmali (Oxoid) et Campylosel (bioMérieux), pour la recherche des Campylobacter 
thermotolérants à partir des échantillons fécaux. 

7. M. J. Sylte, M. H. Inbody, T. A. Johnson, T. Looft a J. E. Line Poultry Science Association 97: 1689-1698 Listopad 
2017, Hodnocení různých izolátů Campylobacter jejuni ke kolonizaci střevního traktu komerčních krůtích mláďat a 
selektivních médií pro sčítání. 

8. L. forsberg, C. Barth, K. Malejczyk, J. Minion - Regina Qu'Apelle Health Region, Regina SK. S4P 0W5, 2016, Hodnocení 
CHROMagar Campylobacter (CAC). 

9. Karmali MA, Simor AE, Roscoe M., Fleming PC, Smith S.S. a Lane J. Hodnocení bezkrevního, na bázi dřevěného uhlí, 
selektivního média pro izolaci organismů Campylobacter z výkalů, (1986) J.Clin.Micro. 23. S. 456-459. 

Historie změn dokladů 

 
Datum změny Oddíl Popis změny 
2023/04/17 Celý dokument Přizpůsobení požadavkům nařízení EU 2017/746 

POZNÁMKA 

Historie revizí dokumentu nezahrnuje redakční změny. 

https://www.chromagar.com/
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SYMBOL NÁZEV SYMBOLU POPIS ODD. 

 

 

 

 

Výrobce 

 

 

Označuje výrobce zdravotnického prostředku. 

 

 

5.1.1 

 

 

 

 

Datum výroby 

 

Označuje datum, po kterém nesmí být zdravotnický 
prostředek používán. 

 

 

5.1.3 

 

 

 

 

Katalogové číslo 

 

Označuje katalogové číslo výrobce, aby bylo možné 

Lze použít zdravotnický prostředek. 

 

 

5.1.6 

 

 

 

 

Číslo šarže 

 

 

Označuje kód šarže výrobce, aby byla dávka 

nebo šarže může být identifikována. 

 

 

5.1.5 

 

 

 

Diagnostický zdravotnický 
prostředek in vitro 

 

Označuje zdravotnický prostředek, který je určen k 
použití jako diagnostický zdravotnický prostředek in 
vitro. 

 

 

5.5.1 

 

 

 

 

 

 

Nepoužívejte znovu 

 

 

Označuje zdravotnický prostředek, který je určen pouze 
pro jedno použití. 

 

 

 

5.4.2 

 

 

 

 

Obsahuje dostatečné množství 
pro <n> testů 

 

 

Označuje celkový počet testů, které lze se zdravotnickým 
prostředkem provést. 

 

 

5.5.5 

 

 

 

 

Expirace 

 

 

Označuje datum, po kterém nesmí být zdravotnický 
prostředek používán 

 

 

5.1.4 

 

 

 

 

Teplotní limit 

 

Označuje, že teplotní limity teploty musí být označeny 
vedle horní a dolní vodorovné čáry. 

 

 

5.3.7 
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Bezpečnostní 
symbol (Soulad s 
požadavky EU) 

 

 

Označení CE na výrobku je prohlášením výrobce, že 
výrobek splňuje základní požadavky příslušných 
předpisů Evropské unie v oblasti zdraví, bezpečnosti a 
životního prostředí. 

 

 

 

Nd. 

 

 

 

Prostudujte si návod k použití 
nebo si přečtěte elektronický 

návod k použití 

 

 

Označuje, že je nutné, aby se uživatel seznámil s 
návodem k použití. 

 

 

5.4.3 

 

 

 

 

 

 

Sterilizováno pomocí 
technik aseptického 
zpracování 

 

 

Označuje zdravotnický prostředek, který byl vyroben 
za použití uznávaných aseptických technik. 

 

 

 

5.2.2 

 

 

 

Nepoužívejte, pokud je obal 
poškozený a přečtěte si návod k 

použití 

Označuje, že zdravotnický prostředek, který by se neměl 
používat, pokud byl obal poškozen nebo otevřen, a že by 
si uživatel měl přečíst návod k použití pro informace o 
závislosti. 

 

 

5.2.8 

 

 

 

Obsahuje biologický materiál 
zvířecího původu 

 

Označuje zdravotnický prostředek, který obsahuje 
biologickou tkáň, buňky nebo jejich deriváty zvířecího 
původu 

 

5.4.8 
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http://www.grasobiotech.pl/

