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Návod k použití 

 

      Objednací kód: 

TA672 

 

CHROMagarTM Staph aureus 
Chromogenní médium pro izolaci a přímou diferenciaci Staphylococcus aureus 

ODKAZY 

 

NT-EXT-005 V11.1 / 06-Květen

5000 ml       =        

POUŽITÍ 
CHROMagar™ Staph aureus je selektivní chromogenní kultivační médium určené k použití při kvalitativní přímé detekci, 
diferenciaci a předpokládané identifikaci Staphylococcus aureus jako pomůcka při diagnostice  kolonizace S. aureus. Test se 
provádí pomocí stěrů z tegumentů, ran nebo vzorků měkkých tkání. Výsledky lze interpretovat po 18-24 hodinách aerobní 
inkubace při 35-37 °C.  Médium může být také použito jako indikátor včasného varování pro diagnostické testy infekcí k 
signalizaci možné přítomnosti S. aureus. Toto použití nenahrazuje protokoly instituce. 

Souběžné kultury jsou nezbytné k získání organismů pro další mikrobiologické testování nebo epidemiologickou typizaci. 
Nedostatečný růst nebo nepřítomnost kolonií na CHROMagar™ Staph aureus nevylučuje přítomnost S. aureus. CHROMagar™ 
Staph aureus není určen k diagnostice infekce ani k vedení nebo sledování léčby infekcí. 

CHROMagar™ Staph aureus lze také použít při detekci S. aureus při analýzách potravinářských výrobků určených k lidské 
spotřebě, krmiv pro zvířata a ve vzorcích životního prostředí. 

 
SLOŽENÍ 
Výrobek je složen z práškové báze. 

Výrobek = 
Celkový g/l 

 

Potřebujete  
technické dokumenty? 

 
Složení g/L 

 

Skupenství 

SKLADOVÁNÍ  15-30°C 
 

KONEČNÉ PH 6.9 +/- 0.2 

PŘÍPRAVA (výpočet pro 1 l) 

 

• Pomalu rozptýlte 82,5 g práškové báze v 1 l vyčištěné vody. 
• Míchejte, dokud není agar dobře zahuštěný. 
• Autoklávujte při 110 °C po dobu 5 minut. 
NESTERILIZUJTE V AUTOKLÁVU PŘI TEPLOTĚ 121 °C. NEZAHŘÍVEJTE DÉLE NEŽ 5 MINUT. 

 
• Ochlazte ve vodní lázni na 45-50 °C. 
• Jemně krouživým pohybem nebo mícháním, aby se homogenizovalo. 
• Nalijte médium do sterilních Petriho misek. 
• Nechte ztuhnout a uschnout. 

• Před použitím skladujte v temnu. 
• Připravené mediální desky lze uchovávat po dobu jednoho dne při pokojové teplotě. 
• Destičky lze skladovat až jeden měsíc v chladničce (2/8 °C), pokud jsou správně připraveny a 

chráněny před světlem, dehydratací a mikrobiální kontaminací. 
 
 
 

 

Skladování 

Krok 2 
Lití 

Krok 1 
    Příprava 

K dispozici 
ke stažení na 
www.CHROMagar.com 

• Certifikát o analýze 
(CoA) --> Jeden na 
lot 

• Bezpečnostní list 
(MSDS) 

Prášek 

Agar 15.0 
Pepton a 
kvasnicový 
extrakt 40.0 
Soli 25.0 
Chromogenní směs 2.5 

Balení 

82,5 g/l 

 
 

Hmotnost: 412,5g 

Balení 
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ODBĚR A MANIPULACE SE VZORKY 
CHROMagar Staph aureus lze použít u následujících vzorků: 
• V klinické oblasti: Výtěry z tegumentů, ran nebo vzorků 
měkkých tkání. 
• V průmyslové oblasti: Potraviny, krmiva pro zvířata a vzorky 
životního prostředí. 

Odběrová a transportní zařízení musí být používána v souladu s 
doporučeními jejich dodavatelů pro konzervaci Staphylococcus 
aureus. 

 

POŽADOVANÝ, ALE NEPOSKYTNUTÝ MATERIÁL 
Standardní mikrobiologický laboratorní materiál pro přípravu, 
kontrolu, pruhování, inkubaci a likvidaci odpadních látek. 

 

OČKOVÁNÍ 
Související vzorky jsou naočkovány přímým pruhováním na 
destičku. 
• Pokud byla agarová destička chlazena, nechte ji před 
očkováním zahřát na pokojovou teplotu. 
• Vzorek pruhu na destičku 
• Inkubujte při 35-37 °C po dobu 18-24 hodin, v aerobních 

podmínkách. 
 

INTERPRETACE 
Kvalitativní čtení a interpretace Petriho misek. 

Mikroorganismus Typický vzhled kolonie 

S. aureus → růžová do fialové 
 

Jiné bakterie → inhibice, bezbarvý, modrý 
 

Typický vzhled kolonie 
 

 
Zobrazené obrázky nejsou smluvní. 

PŘEDSTAVENÍ 
 Analytické údaje * Klinické údaje ** 

  CHROMagar 
Staph aureus 

Referenční medium 
(Agar z koňské krve) 

Citlivost 100 % 95.5 % 81.9 % 

Specifičnost 100 % 99.4 % 98.9 % 

* Údaje získané po 24 hodinové inkubaci při 37 °C v aerobních podmínkách ve studii 
"Hodnocení stafylokoka CHROMagar. aureus, nové chromogenní médium, pro izolaci a 
předpokládanou identifikaci Staphylococcus aureus z lidských klinických vzorků". Gaillot et al., 
2000. 
J. Clin. Mikrobiol. 

** Údaje získané po 24 hodinové inkubaci při 37 °C v aerobních podmínkách s 2000 vzorky 
(rány, sputum, výtěry z nosu a konečníku...), pozitivní 310, ve studii "Hodnocení CHROMagar 
Staph. aureus, nové chromogenní médium, pro izolaci a předpokládanou identif ikaci 
Staphylococcus aureus z lidských klinických vzorků". Gaillot et al., 2000. 
J. Clin. Mikrobiol. 

OMEZENÍ A DOPLŇKOVÁ KRITÉRIA 
Poznámka: Pokud se zaměříte na přímou detekci kmenů MRSA, 
lze ji získat pomocí našeho selektivního média s názvem 
CHROMagar™ MRSA. 
• Konfirmační testy, jako je latexová aglutinace a kataláza, lze 
provádět přímo z destiček na podezřelých koloniích. 
• Konečná identifikace musí být potvrzena biochemickými testy 
(např. hydrolýzou Hippurátu, CAMP test), imunologickými testy 
(např. latexovou aglutinací) nebo hmotnostní spektrofotometrií 
(např. Mal-di-Tof). Mohou být provedeny přímo z podezřelých 
kolonií pozorovaných na médiu. 

 

KONTROLA KVALITY 
Provádějte prosím kontrolu kvality v souladu s použitím média a 
místními předpisy a normami QC. 
Lze testovat dobrou přípravu média, přičemž lze izolovat 
následující kmeny ATCC: 

Mikroorganismus Typický vzhled kolonie 
 

S. aureus ATCC® 43300 → lila 
 

S. aureus ATCC® 25923 → lila 
 

S. saprophyticus ATCC® 15305 → tyrkysově modrá 
 

E. coli ATCC® 25922 → tlumený 
 

E. faecalis ATCC® 29212 → tlumený 
 

 

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
• Pro diagnostické použití in vitro. 
• Tento laboratorní přípravek by měl používat pouze vyškolený 
personál (zdravotnický pracovník atd.). Používejte vhodný 
ochranný oděv, rukavice a ochranu očí a obličeje a vhodně 
zacházejte s postupy a správnou laboratorní praxí. 
• Použití média může být obtížné pro lidi, kteří mají problémy s 
rozpoznáváním barev. 
• Kultivační média by neměla být používána jako výrobní materiál 
nebo součásti. 
• Přípravek nepožívejte ani nevdechujte. 
• Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti. 
• Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje známky kontaminace 
nebo jakékoli známky poškození (zhutněný prášek, změna barvy, 
...). 
• Výrobek nepoužívejte, pokud je obal poškozený. 
• Jakákoliv změna nebo úprava výrobního postupu může mít vliv 
na výsledky. 
• Jakákoli změna nebo úprava požadované skladovací teploty může 
ovlivnit výkon produktu. 
• Nevhodné skladování může mít vliv na trvanlivost produktu. 
• Po každé přípravě lahvičky/lahvičky těsně uzavřete a 
uchovávejte je v prostředí s nízkou vlhkostí, chráněné před 
vlhkostí a světlem. 
• Nepoužívejte kultivační médium nalité do Petriho misky po 
prvním použití. 
• Po otevření lahví a při vhodné konzervaci lze otevřené lahve 
používat za stejných podmínek až do data spotřeby každého 
produktu. 
• Čtení a interpretace by měly být prováděny pomocí izolovaných 
kolonií. 
• V agaru mohou být pozorovány určité sraženiny, ale ty nemají 
vliv na výkon produktu. 
• Interpretace výsledků zkoušek by měla být provedena s 
přihlédnutím ke koloniální a mikroskopické morfologii a v případě 
potřeby k výsledkům všech dalších provedených zkoušek. 
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• S laboratorními, chemickými nebo biologicky nebezpečnými 
odpady musí být zacházeno a musí být zlikvidovány v souladu se 
všemi místními a národními předpisy. 
• Doporučení týkající se nebezpečnosti a bezpečnostních 
opatření týkající se některých chemických složek v tomto médiu 
naleznete v piktogramu (piktogramech) uvedeném na štítcích. 
Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na www.chromagar.com 
• Jakýkoli incident nebo stížnost týkající se životního prostředí 
musí být nahlášena výrobci na následující e-mailovou adresu: 
chromagar@chromagar.com 
• Jakákoli závažná mimořádná událost, ke které dojde v 
souvislosti s životním prostředím, musí být nahlášena příslušným 
orgánům a výrobci na následující e-mailové adrese: 

chromagar@chromagar.com 

 

LIKVIDACE ODPADU 
Po použití musí být všechny destičky a jakékoli jiné 
kontaminované materiály sterilizovány nebo zlikvidovány 
vhodnými interními postupy a v souladu s místní legislativou. 
Desky lze zničit autoklávováním při 121 °C po dobu nejméně 20 
minut. 

 

ODKAZY NA LITERATURU 
Podívejte se prosím na naši webovou stránku «Publikace» pro 
vědecké publikace o tomto konkrétním produktu. 
Webový odkaz: http://www.chromagar.com/publication.php 

 

REJSTŘÍK ŠTÍTKŮ 
 Katalogové číslo 

 Prostudujte si návod k použití 

 Množství prášku vystačí na X litrů média 

 Expirace 

  Požadovaná skladovací teplota 

 Skladujte mimo vlhkost 

 Chraňte před světlem 

 Výrobce 

 

 

HISTORIE REVIZÍ 
Toto je verze V11.1 tohoto dokumentu. 
Změna verze souvisí se změnou adresy společnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHROMagarTM a RambachTM jsou ochranné známky vytvořené Dr. A. 
Rambach ATCC® je registrovaná ochranná známka společnosti American Type 
Culture Collection 
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