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CHROMagarTM Salmonella Plus 
ÚČEL 
Chromogenní médium pro izolaci  druhů salmonel včetně laktózově pozitivních salmonel. Toto 
médium splňuje normu ISO 6579-1. 

Návod k použití 

Hlavně kvůli kontaminaci v potravinovém řetězci a/nebo během procesů výroby potravin salmonela běžně vyvolává střevní 
onemocnění, jehož hlavními příznaky jsou křeče v břiše, průjem, nevolnost a zvracení. 

SLOŽENÍ 
Výrobek se skládá z práškové báze (B), 1 doplňku (S) a 1 volitelného doplňku. 

VOLITELNÉ POUŽITÍ 

Výrobek = 
Celkový g/L Složení 

g/L 

Doplněk (S) Bílý neprůhl. doplněk 
 

 

 
Kdy a proč bych měl 
používat CHROMagarTM 

White Opaque 
Supplement? 

Skupenství 

SKLADOVÁNÍ 
 

KONEČNÉ PH média 

PŘÍPRAVA (výpočet pro 1 l)

7.5 +/- 0.2 

 

 
 

Chcete-li získat bílé neprůhledné pozadí: 

 
 

 

 

• Před použitím skladujte v temnu. 
• Připravené mediální desky lze uchovávat po dobu jednoho dne při pokojové teplotě. 
• Talíře lze skladovat až jeden měsíc v chladničce (2/8 °C), pokud jsou správně  
připraveny a chráněny před světlem a dehydratací. 

OČKOVÁNÍ 
Související vzorky lze zpracovat přímým natažením na talíř, stejně jako předchozím vhodným krokem 
obohacení (RambaQUICKTM Obohacující vývar ze salmonely je k dispozici: reference SQ001). 

• Pokud byla agarová destička chlazena, nechte ji před očkováním zahřát na pokojovou teplotu. 
• Vzorek natáhněte na desku. Inkubujte v aerobních podmínkách při 37 °C po dobu 18-24 hodin. 

10,0 ml/l 

Krok 1 
Příprava podkladu 

(B) + (S) 

• Pomalu dispergujte 32,8 g práškové báze v 1 l čištěné vody. 

• Míchejte, dokud není agar dobře zahuštěný. 

• Přidejte 10 ml doplňku LIQUID. 

Upozornění 1: Chcete-li získat bílé neprůhledné pozadí, podívejte se na krok 2. 

• Krouživým vírem pro míchání. 

Krok 2 
Příprava 

bílé neprůhledné pozadí 

• Vložte 1 g referenčního doplňku CHROMagarTM White Opaque SU702 do 10 ml čištěné vody. 

• Vírová jímka pro homogenizaci. Vzhled: mléčná suspenze. 

• Přidejte 10 ml do rehydratovaného základu před krokem ohřevu. 

Bílý neprůhledný 
doplněk musí být 
začleněný do 
přípravy média 
pro neprůhledné 
pozadí. 

Typické vzorky 

např. potraviny, maso, 
čerstvá vejce, 
mléčné výrobky 

*** 
Možný krok obohacování 

Přímá technika 
proužkování nebo 

roztírání 

Skladován
í 

15-30 °C 15-30 °C 15-30 °C 

Prášková forma Tekutá forma Prášková forma 

Růstový mix 10.0 

Agar 15.0 
Pepton a kvasnicový 
extrakt 8.0 

Soli 8.5 

Chromogenní směs 1.3 

1,0 g/l 

32,8 g/l 

Základna (B) 
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Krok 3 
Vytápění 

• Zahřejte a přiveďte k varu (100 °C) za stálého víření nebo míchání. 

NEZAHŘÍVEJTE NA VÍCE NEŽ 100 °C. NEAUTOKLÁVUJTE PŘI 121 °C. 

Varování 2: Pokud používáte autokláv, proveďte to bez tlaku. 
Doporučení 1: Pro krok ohřevu na 100 °C lze směs také přivést k varu v mikrovlnné troubě: po počátečním varu 
vyjměte z trouby, jemně promíchejte a poté se vraťte do trouby na krátké opakované dávky zahřívání, dokud 
nedojde k úplnému navaření agarových zrn (velké bubliny nahrazující pěnu). 

• Ochlazte ve vodní lázni na 45-50 °C. 
Doporučení 2: v případě vzorků produktů obsahujících vysokou zátěž Pseudomonas a/nebo Aeromonas 
může být přidán cefsulodin v dávce 5 mg/l. 

Krok 4 
Lití 

• Jemně krouživým pohybem nebo mícháním, aby se homogenizovalo. 

• Nalijte do sterilních Petriho misek. 

• Nechte ztuhnout a uschnout. 
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CHROMagarTM Salmonella Plus 
Návod k použití 

INTERPRETACE 

Mikroorganismus Typický vzhled kolonie 

VAROVÁNÍ 
• Nepoužívejte destičky, pokud vykazují známky kontaminace nebo 
jakékoli známky zhoršení. 

Salmonella (včetně 
lakt. pozitivní Salmonella) 

→ fialová • Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti nebo 
pokud výrobek vykazuje známky kontaminace nebo jakékoli 
známky poškození. 

E. coli → bezbarvý 
 

Koliformní bakterie → modrý 

Proteus → bezbarvý nebo inhibovaný 

Typický vzhled kolonie 
 
 
 
 
 
 

 
Zobrazené obrázky nejsou smluvní. 

 

VÝKON A OMEZENÍ 
• Konečná identifikace musí být provedena biochemií a sérologií 
(např. latexový aglutinační test od společnosti Microgen) a může 
být provedena přímo na podezřelých koloniích odebraných z 
destiček. 
• Toto médium má velmi vysokou citlivost, ale některé 
Salmonella Dublin se mohou zdát bezbarvé, nicméně Salmonella 
Dublin je vzácně se vyskytující sérovar. 
• U některých  kmenů E. coli se může vyvinout velmi mírné fialové 

zbarvení. 
• Některé Pseudomonas mohou mít podobný aspekt fialové 
kolonie a mohou být eliminovány testem Oxydázy. 

 

KONTROLA KVALITY 
Provádějte prosím kontrolu kvality v souladu s použitím média a 
místními předpisy a normami QC. 
Lze testovat dobrou přípravu média, přičemž níže jsou izolovány 
kmeny ATCC: 
Mikroorganismus Typický vzhled kolonie 

 

S. Typhimurium ATCC® 13311  → fialová 

S. enteritidis ATCC® 13076 → lila 

S. Abaetetuba ATCC® 35640 → lila 

E. coli ATCC® 25922 → bezbarvý 

C. freundii ATCC® 8090 → modrý 

S. aureus ATCC® 25923 → tlumený 

P. aeruginosa ATCC® 9027 → tlumený 

• Pro laboratorní použití. Tento laboratorní přípravek by měl 
používat pouze vyškolený personál v souladu se správnou 
laboratorní praxí. 
• Jakákoli změna nebo úprava postupu může ovlivnit výsledky. 
• Jakákoli změna nebo úprava požadované skladovací teploty může 
ovlivnit výkon produktu. 
• Nevhodné skladování může mít vliv na trvanlivost produktu. 
• Po každé přípravě lahvičky/lahvičky těsně uzavřete a 
uchovávejte je v prostředí s nízkou vlhkostí, chráněné před 
vlhkostí a světlem. 
• Pro dobrou detekci mikrobů: odběr a přeprava vzorku by měly 
být dobře zpracovány a přizpůsobeny konkrétnímu vzorku podle 
správné laboratorní praxe. 

 

ODKAZY 
Podívejte se prosím na naši webovou stránku «Publikace» pro 
vědecké publikace o tomto konkrétním produktu. 
Webový odkaz: http://www.chromagar.com/publication.php 

LIKVIDACE ODPADU 
Po použití musí být všechny destičky a jakékoli jiné 
kontaminované materiály sterilizovány nebo zlikvidovány 
příslušnými interními postupy a v souladu s místní legislativou. 
Desky lze zničit autoklávováním při 121 °C po dobu nejméně 20 
minut. 

IREJSTŘÍK ŠTÍTKŮ 

Katalogové číslo  

Prostudujte si návod k použití 

Množství prášku vystačí na X litrů média  

Expirace 

Požadovaná skladovací teplota 

Skladujte mimo vlhkost  

Chraňte před světlem 

Výrobce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHROMagarTM a RambachTM jsou ochranné známky vytvořené Dr. A. Rambachem - ATCC® je registrovaná ochranná známka American Type Culture Collection 
NT-EXT-132 V1.0 / 26. února 25 
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