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ADATAB® 

Použití 

MAST® ADATAB jsou určeny k přidání do agaru pro 

testování citlivosti za účelem provedení rutinního 

testování citlivosti v agaru. 

 
POUZE PRO POUŽITÍ IN VITRO 

NENÍ URČENO PRO POUŽITÍ PŘI DIAGNOSTICE 
LIDSKÝCH ONEMOCNĚNÍ 

 

Princip testu 

MAST® ADATAB® jsou přesně připravená množství 

antibiotika obsažená v bakteriologicky inertní, 

neinterferující nosné látce. Každý ADATAB® je barevně 

odlišen:  

Modrá – Nízký obsah vhodný pro testování citlivosti 

organismů izolovaných z jiných míst než z moči. 

Červená – Vysoký obsah pro testování izolátů 

moči.  

Bílá – Alternativní obsah 

 
Když se ADATAB® přidá do agaru pro testování 

citlivosti, lze provést testování prahu zlomu v ředění 

agaru. 

 
Tyto metody by měly být použity ve spojení s jinými  
prostředky in vitro na pomoc při diagnostice. 

Stabilita a skladování 

Skladujte při teplotě 2 až 8 °C v přiložených nádobách až 

do data spotřeby uvedeného na štítku obalu. Před 

otevřením nechte vyrovnat na pokojovou teplotu. Po 

použití ihned vraťte do chladničky. 

Upozornění a bezpečnostní opatření 

1. Dodržujte schválená opatření týkající se 

biologického nebezpečí a aseptické techniky. 

2. Smí jej používat pouze adekvátně 

vyškolený a kvalifikovaný laboratorní 

personál. 

3. Před likvidací sterilizujte veškerý biologicky 

nebezpečný odpad. Viz bezpečnostní list 

produktu. 

Požadované, ale neposkytnuté materiály 

Standardní mikrobiologické potřeby a vybavení, jako jsou 

Petriho misky, lahve, zkumavky, laminární skříň, vodní 

lázeň, autokláv, váhy, vážicí lodičky, špachtle, teploměr, 

časovač, přísady, jako je defibrinovaná krev, 

deionizovaná voda, nebo vhodné kontrolní kmeny 

mikroorganismů. 

Procedura 

1. Petriho misky označte koncentrací, která má být 

připravena, pomocí dodaných samolepicích 

štítků. 

2. Sterilizuje se vhodný objem doplňovaného média 

pro testování citlivosti, ochladí se na 50 až 55 °C  

a při této teplotě se uchovává ve vodní lázni. 

3. Pomocí sterilních kleští přidejte jeden MAST 

ADATAB na každých 100 ml objemu média. 

4. Poté, co se ADATAB rozbije, zatočte lahvičkou 3 až 

4krát a otočte ji, aby se úplně rozptýlila. 

5. Po rozpuštění přípravku ADATAB mohou být do 

média podle potřeby přidány další doplňky, např. 

krev. 

6. Dobře promíchejte, nalijte kultivační destičky 

vhodné tloušťky a nechte ztuhnout. 

7. Připravené kultivační destičky lze použít okamžitě 
nebo skladovat v plastových sáčcích při teplotě 2 
až 8 °C po dobu až jednoho týdne. 

 
Přečtěte si místní postupy pro nakládání s infekčním 

odpadem v oblasti zdraví a bezpečnosti. 

Technické pokyny 

Před použitím tabletu pozorujte. Pokud má tableta 

změněnou barvu nebo hrudku, může to být známkou 

degradace a musí být dále zkoumána. 

Interpretace výsledků 

Růst na obou kontrolních destičkách bez antibiotik, ale 

ne na testovací destičce obsahující koncentraci 

antibiotika na hranici hodnoty, ukazuje na citlivost při této 

koncentraci. Růst na kontrolních a zkušebních destičkách 

ukazuje na odpor při této koncentraci. 

Klasifikujte testované izoláty jako citlivé (S) nebo 

rezistentní (R) s odkazem na vhodná interpretační 

kritéria citlivosti na antimikrobiální látky. 

Omezení použití 

Jakákoli odchylka od předepsané metody může vést k 

nesprávným výsledkům. 

Důrazně se doporučuje, aby byly konzultovány 

poslední publikované verze použité metody pro 

úplné podrobnosti o zkušebních postupech a 

interpretačních kritériích. 

Některá antibiotika jsou v nalitých destičkách nestabilní a 

nemusí si zachovat svou účinnost déle než jeden týden. 

Některá přirozeně zbarvená antibiotika nelze barevně 

kódovat.
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Kontrola kvality 

Zkontrolujte, zda nejeví známky poškození. Kontrola 

kvality musí být prováděna alespoň na jednom 

organismu, aby se prokázala očekávaná výkonnost. 

Přípravek nepoužívejte, pokud je výsledek u kontrolního 

organismu nesprávný. Níže uvedený seznam ilustruje 

řadu kmenů pro řízení výkonu, které může koncový 

uživatel snadno získat. 

 
Tabulka 2. Navrhované organismy pro QC 

 

Testovací organismy 

Escherichia coli 
ATCC 25922* 

Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853* 

Staphylococcus aureus 
ATCC 29213* 

*Viz příslušná tabulka kontroly kvality 

 

Odkazy 

Bibliografie je k dispozici na vyžádání. 
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