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CITRIC ACID IN URINE 

 
 

 

SHRNUTÍ TESTU 
 

Kyselina citronová je hlavním inhibitorem krystalizace 
vápníku a krystalického růstu, tedy procesu, při kterém 
se tvoří ledvinové kameny. 
Spojuje se s vápníkem v lumen ledvinových tubulů za 
vzniku rozpustného komplexu, čímž se snižuje 
dostupnost vápníku za vzniku oxalátových krystalů s 
následnou tvorbou kamenů. 
Hladiny moči závisí na stravě a rovnováze zásad. A
 redukovaný močový vylučování z citrát 
(IPOCITRATURIE) představuje rizikový faktor pro tvorbu 
kamenů, ve spojení se zvýšeným vylučováním vápníku, 
oxalátů, urátů. 

 
PODSTATA TESTU 

 

Kyselina citronová (citrát) je změněna na oxalacetát a 
acetát CL (citrát lyáza). 
V přítomnosti malát-dehydrogenázy (MDH) a laktát-
dehydrogenázy (LDH) jsou oxalacetát a pyruvát 
(dekarboxilovaný produkt oxalacetátu) trasformovány v 
L-malátu a L-laktátu, čímž dochází k oxidaci NADH v 
NAD+. 
Reakce je kineticky monitorována při 340 nm 
prostřednictvím poklesu absorbance v důsledku 
oxidace NADH na NAD+, úměrného aktivitě kyseliny 
citronové ve vzorku. 

VZORKY 
 

Moč, 24hodinová moč. Stabilita 4 dny při 2-8°C. 

ČINIDLA 
 

Pufr: Dobrý pufr > 10 mM, pH 7,8; LDH 500 
U/l. 

Substrát: MDH > 350 U/l; NADH > 0,1 mM. 
H302 – Zdraví škodlivý při požití 
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. 

Startér: CL > 300 U/l. 
H301 – Toxický při požití 

H411 – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky 

Standardní: Kyselina citronová 0,25 g/l. 

Další varování a bezpečnostní opatření naleznete v 
Datovém listu bezpečnosti produktu (MSDS) 

 

POTŘEBNÝ, ALE NEDODANÝ MATERIÁL 
 

Běžné laboratorní vybavení. Spektrofotometr UV/VIS s 
termostatací. Automatická mikropipeta. Kyveta z 
optického skla nebo monouse z optického polystyrenu. 
Destilovaná voda. 

 
PŘÍPRAVA ČINIDEL 

 

Lahvička přípravku Substratum se rozpustí s 20 ml 
pufru a jemně se míchá až do rozpuštění, aby se 
zabránilo tvorbě pěny. 
Do lahvičky se startérem se přidá 0,5 ml pufru a jemně 
se promíchá, aby se zabránilo tvorbě pěny. 
Reagencie se skladují při teplotě 2-8 °C až do data 
exspirace uvedeného na štítku. 
Rekonstituovaný substrát je stabilní po dobu 10 dnů při 
4 °C, po dobu 1 měsíce při -20 °C. 
Rekonstituovaný startér je stabilní po dobu 24 hodin při 
4 °C nebo 1 měsíc při -20 °C. 
Zmrazte pouze jednou. Neopakujte zmrazení. 
Doporučuje se frakcionovat množství ke zmrazení v 
souladu s počtem denních testů. 

PŘÍPRAVA VZORKU 
 

Vzorek musí být průzračný centrifugací nebo filtrací. 

PROCEDURA 
 

Metoda: Koncový bod 
Vlnová délka: 340 nm (334-365) 
Teplota: 37°C 
Délka cesty: 1 cm 
Nula: Slepé činidlo 

 

Činidla Bianko Standard Ukázka 

Substratum 

Standardní 
vzorek 
Destilovaná 
voda 

1000 l 
-- 
-- 

25 l 

1000 l 

25 l 

-- 
-- 

1000 l 
-- 

25 l 
-- 

Promíchá se a inkubuje se po dobu 3 minut při 37 °C, 

odečteme absorbance (A1) proti slepému vzorku 

Předkrm 25 l 25 l 25 l 

Promíchejte a pokračujte v inkubaci při 37 °C. 
Počkejte na konec reakce (10 minut) a změřte nasákavost 
roztoků (A2) vynulováním proti slepému modelu. 

 
 VÝPOČET  

Kyselina citronová (g/l) 

 
[A2 (vzorek) - A1 (vzorek)] 

x 0.25 
[A2 (standardní) - A1 (standardní)] 

 
OČEKÁVANÉ HODNOTY 

Kyselina citronová mg/24 hodin 320 - 1240 

Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní referenční 
rozmezí v souladu s vlastním souborem. 

 
POZNÁMKY 

 

• Pokud jsou výsledky neslučitelné s klinickým 
obrazem, musí být vyhodnoceny v rámci celkové 
klinické studie. 

• Pouze pro použití v diagnostických zdravotnických 

prostředcích IVD. 

KALIBRACE/KONTROLA KVALITY 
 

Je vhodné provést interní kontrolu kvality. Za tímto 
účelem jsou na vyžádání k dispozici následující 
kontrolní řešení, se kterými je třeba zacházet, jako by se 
jednalo o vzorky: 
 
CC02430 6 x 5 ml (2 úrovně) 
Kontrolní sada Kyselina šťavelová / Kyselina citronová 
 
Každá laboratoř musí mít svůj vlastní systém jakosti a 
stanovit nápravy, pokud kontroly nerespektují tolerance. 

VÝKON TESTU 
 

Přesnost 

Intra-assay 
(n = 20) 

Průměr 
(g/l) 

SD 
(g/l) 

CV% 

Vzorek 1 0.170 0.002 1.38 

Vzorek 2 0.580 0.004 0.77 

 

Mezisérie (n = 20) 
Průměr 
(g/l) 

SD 
(g/l) 

CV% 

Vzorek 1 0.169 0.004 2.29 

Vzorek 2 0.575 0.009 1.63 

Citlivost/mez detekce 
Metoda je schopna diskriminovat až do 0,02 g/l. 

Linearita 
Metoda je lineární až do 2 g/l. 
Pokud je hodnota vyšší než 2 g/l, doporučuje se vzorek 
naředit fyziologickým roztokem a opakovat test s 
vynásobením výsledku ředicím faktorem. 

Porovnání metod 
Srovnání s dostupnou komerční metodou přineslo na 
50 porovnávaných vzorcích následující výsledky: 

Kyselina citronová LTA = x 
Konkurenti kyseliny 
citronové = y n = 50 

y = 1,00381x - 0,0028 mg/dl r = 0,99827 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU 
 

Výrobek je určen pro profesionální laboratoře. S 
odpadními produkty je třeba nakládat v souladu s 
příslušnými bezpečnostními kartami a místními 
předpisy. 

 
BALENÍ  

KÓD CC00150 (100 TESTŮ)  

Pufr 1 x 100* ml (kapalina) 
Substrát 5 x 20 ml (liofil) 
Startér 5 x 0,5 ml (liofil) 
Standard 1 x 10 ml (kapalina) 

 
*Pufr dodávaný v přebytku postačuje pro rekonstituci substrátu i 
startéru. 

 

KÓD CC00155 
Pufr 4 x 100 ml (kapalina) 
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SYMBOLY 

 

Pouze pro použití IVD 

Číslo šarže 

Katalogové číslo 

  Teplotní limity 

  Expirace 

Upozornění 

Přečtěte si pokyny 

  Biologické riziko 
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