
BRUCELLA TOTAL SLIDE 
Stanovení protilátek asociovaných s bakterií Brucella pomocí barevné bakteriální suspenze na sklíčku 

 
 

SHRNUTÍ TESTU  
Sklíčkový a zkumavkový aglutinační test pro kvalitativní a 
semikvantitativní detekci protilátek spojených s infekcemi 
Brucella. 
Vzorky obsahující specifickou protilátku způsobují aglutinaci 
inaktivačních bakterií přítomných v suspenzi. Intravitální 
zbarvení umožňuje snadnější odečet tvorby aglutinátů. 
Vysoké hladiny aglutinačních protilátek svědčí o infekci těmito 
mikroorganismy. 

VZORKY  
Svěží čiré sérum. Stabilita 7 dní při 2-8 °C nebo 3 měsíce při  
–20 °C. 

Nezmrazujte opakovaně. 

Vzorky s přítomností fibrinu by měly být před testováním 
odstředěny. Nepoužívejte vysoce hemolizované nebo 
lipemické vzorky. 

Před analýzou přiveďte na pokojovou teplotu. 

REAGENCIE  
Suspenze: Inaktivovaná a intravitální barevná bakteriální  
                    suspenze v glycinovém pufru pH 8,2;                   
                    konzervační látky. 

POŽADOVANÉ, ALE NEDODANÉ MATERIÁLY  
Solný roztok NaCl 9 g/l. Sérum pozitivní kontroly a sérum 
negativní kontroly. Skluzavka a míchadlo. Automatická 
mikropipeta. Mechanické míchadlo při 100 ot./min. Inkubátor 
37°C.  Současné laboratorní přístrojové vybavení. 

OPATŘENÍ  
Činidlo může obsahovat nereaktivní složky a konzervační 
látky různého druhu. Z preventivních důvodů je však třeba se 
vyhnout kontaktu s kůží a požití. Dodržujte běžná 
bezpečnostní opatření pro chování v laboratoři. 

PŘÍPRAVA ČINIDEL  
Reagencie jsou připraveny k použití. 
Bakteriální suspenze musí být opatrně resuspendována a pro 
inverzi ji vícekrát protřepat. 
Před analýzou přiveďte na pokojovou teplotu  
Stabilita: do data spotřeby na etiketě skladováno při teplotě  
2-8 °C.  Chraňte před mrazem. 

PROCEDURA  
SKLÍČKOVÁ AGLUTINACE (KVALITATIVNÍ) 

Činidla Vzorek 
Pozitivní 
kontrola 

Negativní 
kontrola 

Vzorek  

Pozitivní kontrola 

Negativní kontrola 

Suspenze 

20 l 

-- 

-- 

50 l (1 gtt) 

-- 

50 l 

-- 

50 l (1 gtt) 

-- 

-- 

50 l 

50 l (1 gtt) 

Smíchejte se pomocí jednorázového míchadla, rovnoměrně se rozetře 
po celé ploše uzavřené prstencem a protřepejte se rotačním pohybem 
nebo mechanickým míchadlem při 80-100 otáčkách za minutu po dobu 
1 minuty. 

SKLÍČKOVÁ AGLUTINACE (TITRACE) 

Přibližný titr 
1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 

Vzorek 

Suspenze 

80 l 

50 l 

(1 gtt) 

40 l 

50 l 

(1 gtt) 

20 l 

50 l 

(1 gtt) 

10 l 

50 l 

(1 gtt) 

5 l 

50 l 

(1 gtt) 

Smíchejte se pomocí jednorázového míchadla, rovnoměrně se rozetře po 
celé ploše uzavřené prstencem a protřepejte se rotačním pohybem nebo 
mechanickým míchadlem při 80-100 otáčkách za minutu po dobu  
1 minuty. 

 
ZKUMAVKOVÁ AGLUTINACE (semikvantitativní) 
Doporučuje se použití LTA Macro suspenzí a dále LTA Micro 
suspenzí, které mají pufry záměrně studované, aby byl 
zaručen určitý výsledek analýzy. Analytická metoda je 
každopádně uváděna pro stanovení titulu se skluzavkou i v 
případě, že tato technologie má podtržené limity. 

1. Pro každý vzorek se připraví řada zkumavkových testů 
následujícím způsobem: 

 
 
 
 
 

 

 

2. Připravte si 1 zkumavku pro pozitivní kontrolu 
a 1 zkumavku pro negativní kontrolu po 0,1 ml kontroly + 
0,9 ml NaCl 9 g/l. 

3. Do každé zkumavky se přidá 50 l (1 gtt) suspenze. 

4. Důkladně promíchejte a inkubujte zkumavku při 37 °C po 
dobu 24 hodin. 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ  
SKLÍČKOVÁ AGLUTINACE 
Makroskopicky prozkoumejte nepřítomnost nebo přítomnost 
aglutinace po 1 minutě porovnáním výsledků s pozitivní a 
negativní kontrolou. 
Aglutinace do stanoveného času znamená pozitivitu. 
Homogenní suspenze bez viditelné aglutinace je negativní. 
Pro každý pozitivní výsledek je vhodné potvrdit titr titrací 
zkumavky. 

Výsledky získané metodou titrace podložním sklíčkem jsou 
zhruba ekvivalentní těm, které by se vyskytly při 
zkumavkovém testu s ředěním séra. Respektive: 1/20 – 1/40 
– 1/160 – 1/320 – 1/640. 

ZKUMAVKOVÁ AGLUTINACE 
Makroskopicky prozkoumejte nepřítomnost nebo přítomnost 
aglutinace porovnáním výsledků se zkumavkami pozitivní a 
negativní kontroly. 

Částečná aglutinace je známkou pozitivní reakce. 

Název zkoumaného séra je dán nejvyšším ředěním, při 
kterém se projevuje slabá pozitivita. 

REFERENČNÍ HODNOTY  
Titr ≥ 1/80 indikuje nedávnou infekci. 

V případě pozitivního výsledku s nízkým titrem je pro 
diagnózu důležité ověřit nárůst titru mezi vzorky odebranými 
s odstupem dnů. 
Pokud titr zůstává nezměněn, může se jednat o předchozí 
kontakt nebo předchozí očkování. 
Jediný pozitivní výsledek má menší význam než prokázání 
stoupajícího nebo klesajícího titru protilátek jako důkazu 
infekce 

Úroveň "normálních" aglutininů pro tyto organismy se v 
různých zemích a různých komunitách liší. Doporučuje se, 
aby si každá laboratoř stanovila vlastní referenční rozmezí. 

POZNÁMKA  

• V některých geografických oblastech s vysokou prevalencí 
febrilních protilátek se doporučuje před provedením testu 
zředit vzorek v poměru 1:4 NaCl 9 g/l. 

• Stejně jako u každého diagnostického postupu, pokud jsou 
výsledky neslučitelné s klinickým obrazem, měl by lékař 
vyhodnotit údaje získané pomocí tohoto testu jejich 
porovnáním s jinými klinickými informacemi. 

• Pouze pro diagnostické použití in vitro. 

KALIBRACE/KONTROLA KVALITY  
Neexistuje žádný mezinárodní odkaz na standardizaci 
citlivosti těchto činidel. Z tohoto důvodu LTA používá interní 
kontrolu, která obsahuje zvířecí sérum s protilátkami anti-
Brucella a je opatřena komerčními činidly certifikované kvality 
Jako reference se doporučuje použití kontrolních sér; 
Pozitivní kontrola by měla vykazovat částečnou nebo úplnou 
aglutinaci, místo toho by negativní kontrola neměla vykazovat 
žádnou aglutinaci. 

Kontroly by měly být vždy použity k rozlišení případné 
aglutinace dna činidla. 
Kontroly by měly být používány tak, jak je popsáno  
v postupech, nebo by se s nimi mělo zacházet jako se vzorky 
(ředění, atd.). 

Na vyžádání jsou k dispozici následující kontroly: 

BS00011 3 x 0,5 ml 
Febrilní pozitivní kontrola 
(0,5 ml Salmonella, 0,5 ml Brucella, 0,5 ml Proteus) 

BS00020 1 x 1 ml 
Febrilní negativní kontrola 

VÝKON TESTU  
Citlivost 
Citlivost metody klesá při nízké teplotě. Lepších výsledků 
dosáhnete při vyšších teplotách až do 10°C. 

Interference 
Nebylo pozorováno žádné rušení přítomností: 

Hemoglobin  1000 mg/dl 

Bilirubin  20 mg/dl 

Lipidy  1000 mg/dl 

Revmatický faktor  300 UI/ml 

Nedávná infekce, imunodeprese nebo léčba antibiotiky mohou 
způsobit falešnou negativitu. 

Zkřížená reakce s přípravkem Brucella byla zaznamenána v 
případě infekce nebo vakcinace některými kmeny Vibrio 
cholerae, Pasteurella, Proteus OX19 a Y. enterocolitica 
(sérotyp 9). 

LIKVIDACE ODPADU  
Výrobek je určen pro profesionální laboratoře. S odpadními 
produkty je třeba nakládat v souladu s příslušnými 
bezpečnostními kartami a místními předpisy. 

KÓD BALENÍ 

BS00901 

Suspenze Brucella Total sklíčko  1 x 5 ml 
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VÝROBCE  

 
SYMBOLY  

Pouze pro použití IVD   

Výrobní šarže  

Kódové číslo 

  Interval skladovací teploty 

  Datum vypršení platnosti (rok, měsíc) 

  Upozornění, přečtěte si přiložené dokumenty 

Přečtěte si pokyny 

Biologické riziko  
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Titr 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 -- 

NaCl 9 g/l 

Vzorek 

1,9 ml 
 

100  

1 ml 

-- 

1 ml 

-- 

1 ml 

-- 

1 ml 

-- 

1 ml 

-- 

-- 

-- 

 
1 m 

 

1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 
 

vypustit 
1 ml 
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