GENOLUTION
Certifikat kvality

Nazev produktu: NX-48S Viral NA Kit

Cislo kategorie: VN163 Datum analyzy: 2025-10-21
Sarze: CVN163-251021 Datum vydani: 2025-10-21
Datum expirace: 2026-10-20 Skladovaci podminky: 15~35°C

Kontrola kvality

Tato Sarze byla testovana na efektivitu izolace DNA/RNA pomoci izoldtoru NX-48S (vyrobce
Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (vyrobce Meridian Inc., USA) a zafizenim
pro PCR CFX96 (vyrobce Bio-Rad).

Data z kontroly kvality

q-PCR Data
Opakovani Specifikace Ct hodnota
1 29.51
Pozadovana Ct hodnota
2 29.46
29+2
3 28.98

Namérené hodnoty potvrzuji, Ze testovana Sarze spliiuje poZzadovanou specifikaci.
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