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1. POPIS PRODUKTU 

Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit detekuje a charakterizuje parainfluenzové viry (1, 2, 3, 4), 

enterovirus, metapneumovirus, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, adenovirus a rhinovirus v 

lidských respiračních vzorcích včetně nosohltanu, orofaryngeálních výtěrů a slin. Detekce fluorescence je 

prováděna pomocí filtrů FAM, HEX, Texas RED a Cy5. 

 FAM HEX Cy5 Texas RED 

Tuba 1 Enterovirus Metapneumovirus Adenovirus Vnitřní kontrola 

Tuba 2 

Lidská 

parainfluenza 

1/2/3/4 

Rhinovirus 
Mycoplasma 

Pneumoniae 

Legionella 

Pneumophila 

Byla použita vnitřní kontrola založená na detekci lidské endogenní sekvence nukleových kyselin (RNáza P) 

přítomné v lidském genomu k ověření extrakce RNA, inhibice PCR a chyb vzorkování či aplikace. 

2. OBSAH 

Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit se skládá z následujících reaktencí Real-Time PCR, 

pozitivních i negativních kontrol: 

 

Komponenta Činidlo 
100 

Reakce 

50 

Reakce 

25 

Reakce 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

dH2O 

PCR Master Mix 1  

PCR Master Mix 2  

RT Mix 

Pozitivní kontrola 1 

Pozitivní kontrola 2 

(1000 μl) 

(2816 μl) 

(2816 μl) 

(88 μl) 

(248 μl) 

(248 μl) 

(1000 μl) 

(1408 μl) 

(1408 μl) 

(44 μl) 

(124 μl) 

(124 μl) 

(1000 μl) 

(704 μl) 

(704 μl) 

(22 μl) 

(124 μl) 

(124 μl) 

 

 

3. SKLADOVÁNÍ 

PCR činidla Bosphore® Respiratory Viral Panel Kit by měla být skladována při -20°C.  Opakovanému 

rozmrazování a zmrazení (>3x) by se mělo vyhnout, protože může snížit citlivost. Pokud mají být komponenty 

používány v malém množství, měly by být zmrazeny v aliquotech. 

Při přípravě PCR; Komponenty by neměly být vystaveny pokojové teplotě déle než 10 minut a komponenty 

Master Mix by neměly být vystaveny světlu nebo vzduchu více, než je nutné, lahvičky musí být zavřené kromě 

pipetování. Doporučujeme připravit PCR na chladicím bloku a uchovávat detekční směsi v uzavřené nádobě. 

Komponenty si zachovávají stabilitu až do data expirace uvedeného na etiketách, pokud jsou skladovány v 

doporučených podmínkách. 

4. POŽADOVANÉ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ 

• Montania® 484 nebo Montania® 4896 Real-Time PCR přístroj (Anatolia Geneworks), CFX96-

BioRad, LightCycler 480-Roche, 7500 a QuantStudio 5 Real-Time PCR Systems -ABI) 

• Tenkostěnné PCR zkumavky, PCR destičky nebo stripy o objemu 0,2 ml 

• Magnesia 2448 Robot pro extrakci nukleových kyselin a PCR montáž a sada pro extrakci virové 

DNA/RNA Magnesia 2448 (Anatolia Geneworks)/ Magnesia® 16 systém extrakce nukleových 

kyselin - Magnesia® 
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Sada na extrakci viru (Anatolia Geneworks) / Magrev® 24 stand - Sada na extrakci virové DNA/RNA 

Magrev® (Anatolia Geneworks) / Sada na extrakci virové DNA/RNA Unio® - Systémy na extrakci 

Unio® (Anatolia Geneworks) / Sada na extrakci virové DNA z bosforu (Anatolia Geneworks) - Sada 

na extrakci virové RNA (Anatolia Geneworks) nebo jiné vysoce kvalitní sady a systémy pro extrakci 

DNA/RNA. 

• Mrazák (-20°C) 

• Stolní centrifuga s rotorem pro 2 ml mikrocentrifugové zkumavky 

• Kalibrované nastavitelné mikropipety 

• DNAse, RNAse, pyrogen free mikropipety s filtry 

• DNAse, RNAse, pyrogen free 1,5 nebo 2 ml mikrocentrifugální zkumavky 

• Jednorázové laboratorní rukavice 

5. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Důležité! 

• Produkt by měl být dodáván na suchém ledu. Po příjezdu zkontrolujte přítomnost suchého ledu. 

• Při doručení zkontrolujte datum expirace na obalu a na etiketě zkumavky. Nepoužívejte prošlé 

produkty ani komponenty. 

• Měly by být použity kalibrované nebo ověřené mikropipety, DNAse, RNAse, špičky mikropipet bez 

pyrogenů s filtry a mikrocentrifugy bez DNAse, RNAse a pyrogenů. 

• Před zahájením testovacího procesu by měly být všechny komponenty důkladně rozmrazeny. Po 

rozmrazení by měly být všechny složky krátce centrifugovány (odtočení na 3–5 sekund) a dobře 

promíchány, aby byla zajištěna homogenita před použitím. 

• Komponenty sady by měly být uchovávány na ledu nebo na chladicím bloku, dokud není reakce 

připravena, a měly by být rychle vráceny na -20ºC. 

• PCR a izolace nukleových kyselin musí být provedeny v různých komorách. Vzorky by měly být 

skladovány odděleně, aby se zabránilo kontaktu s komponentami sady. 

• Informace o patogenech by měly být přezkoumány, aby bylo možné rozpoznat zdravotní rizika. 

• Biologické vzorky by měly být zacházeny s maximální opatrností, měly by být použity vhodné 

mikrobiologické bezpečnostní skříňky: Fyzický kontakt s patogeny by měl být vynechán; nošení 

laboratorních plášťů a rukavic, žádný povolený přístup k jídlu nebo pití v pracovním prostoru, 

zabránění neoprávněnému přístupu osob do pracovního prostoru. 

• Všechny patogenní odpady vzniklé během izolačního kroku nukleových kyselin; Včetně vzorků 

séra/plazmy a materiálu, který je s nimi spojen, by měly být vyhozeny do lékařského odpadu a 

bezpečně zlikvidovány. 
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6. OMEZENÍ POUŽITÍ PRODUKTU 

• Všechny komponenty mohou být použity výhradně pro in vitro diagnostiku. 

• Tento produkt by měl být používán v souladu s tímto uživatelským manuálem personálem 

speciálně vyškoleným pro provádění in vitro diagnostických postupů. 

7. INFEKCE 

Infekce dýchacích cest se obvykle dělí na infekce horních a dolních cest dýchacích, které se vyskytují hlavně v 

nose, krku a ovlivňují horní cesty dýchací, průdušnici, dýchací cesty a plíce ovlivňující dolní dýchací soustavu. Z 

klinického hlediska; Příznaky jako nosní obstrukce, výtok z nosu, bolest v krku, kašel, podrážděnost se objevují 

jako infekce horních cest dýchacích, příznaky jako bronchitida a zápal plic se projevují jako infekce dolních cest. 

Pokud není dostatečná léčba, mohou se objevit bronchitida, zápal plic, emfyzém a bronchiektázie. 

Respirační infekce zahrnují různorodou skupinu bakteriálních, virových a plísňových infekcí, což činí respirační 

onemocnění velmi nakažlivými a mohou se šířit různými způsoby přenosu, včetně kontaktních, kapénkové a 

vzdušné přenosy. 

Virovými příčinami respiračních infekcí jsou rhinovirus, adenovirus, coxsackievirus, parainfluenza, influenza, 

respirační syncytiální virus a lidský metapneumovirus. Bakteriální příčiny respiračních infekcí zahrnují 

Streptococcus, Chlamydie, Mycoplasma a Gonococcus. Houbovými příčinami respiračních infekcí jsou 

oportunistické houbové patogeny, jako jsou Candidas a Aspergilli (1, 2, 3). 

8. METODA 

Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit je založen na metodě Real Time PCR. Polymerázová řetězová 

reakce je technika používaná k amplifikaci oblasti DNA. Reakce probíhá opakujícími se cykly zahřívání a 

ochlazování. Hlavními složkami PCR jsou primery, dNTP, enzym Taq polymerázy, pufrový roztok a šablona. 

Stručně řečeno, primery jsou malá syntetická DNA, která žíhá na specifické oblasti šablony, aby mohla zahájit 

syntézu. dNTP jsou stavebními kameny zesílených produktů. Taq polymeráza zesiluje DNA šablonu. Pufrovací 

roztok poskytuje potřebnou úpravu pH pro reakci a šablona, jak je doporučena, je cílovou oblastí pro syntézu. 

V Real Time PCR technice, na rozdíl od konvenční PCR, lze během reakce sledovat produkt PCR. Real-Time 

PCR proto eliminuje potřebu dalších analytických metod, jako je gelová elektroforéza, která minimalizuje riziko 

kontaminace. Dvojitě značené sondy použité v reakci kromě konvenčních PCR činidel umožňují detekci 

zesíleného cíle s vyšší citlivostí. I 

Test využívá 5' exonukleázovou aktivitu Taq polymerázy k štěpení dvojitě značené fluorescenční 

hydrolytické sondy během extenzní fáze PCR. 

Sonda je na 5' konci označena fluorescenční molekulou 'reportéra' a na 3' konci další fluorescenční 

molekulou, která působí jako 'pohasíná' molekula pro 'reportéra'. Když jsou oba fluorofory v těsné blízkosti a 

reportér je excitován světlem, nelze detekovat žádnou reportérskou fluorescenci. Během elongace 
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krok PCR Taq polymeráza narazí na sondu navázanou na šablonu a rozštípne ji. Jakmile je reportér osvobozen 

od potlačujícího účinku kalidla, lze detekovat fluorescenční signál. 

Fluorescence generovaná reportérem roste, jak se PCR produkt akumuluje; bod, kdy signál stoupá nad 

úroveň pozadí a stává se rozpoznatelným, se nazývá prahový cyklus (CT). Existuje lineární vztah mezi 

logaritmem počáteční hodnoty šablony a jejím prahovým cyklem, takže počáteční množství neznámých šablon 

lze určit pomocí standardních křivek vytvořených z C T hodnot známých počátečních čísel cílových šablon. 

Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit využívá multiplexní PCR a do systému je začleněna vnitřní 

kontrola pro kontrolu izolačního postupu, kontrolu možných chyb v inhibici PCR, vzorkování a aplikačních 

chybách. 

9. POSTUP 

9.1. Vzorkování a ukládání vzorků 

Lidské respirační vzorky, jako jsou nasofaryngeální, orofaryngální stěry a sliny, by měly být odebrány pro 

Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit. Pro izolaci virové RNA z klinického vzorku je třeba dbát na prevenci 

exogenní kontaminace. 

Všechny kroky extrakce virové RNA musí být prováděny pod biologickou bezpečnostní skříní. Exemplář by měl 

být 

skladováno při pokojové teplotě až 3 dny, při 4°C až 7 dní a při -20°C po delší dobu. 

Doporučené typy stěrů pro odběr vzorků jsou uvedeny níže: 

• Hlenové tampony, hnedlové tampony s transportním médiem, viskózové tampony, dacronové 

tampony, rayonové tampony, houbové tampony. 

Upozorňujeme, že stěry s dřevěnými hřídelemi a kalciato-alginátovými tampy by neměly být používány s 

Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit, protože mohou způsobit inhibici PCR. 

Vzorky by měly být přepravovány v nádobách, které odolávají tlaku. Doprava by měla probíhat podle 

místních a národních předpisů pro přepravu patogenů. 

9.2. Izolace nukleových kyselin 

Doporučujeme Magnesia 2448 Nukleové kyseliny na extrakci a PCR setup robot a Magnesia 2448 sadu na 

extrakci virové DNA/RNA (Anatolia Geneworks)/ Magnesia® 16 systém pro extrakci nukleových kyselin - Sada 

na extrakci viru Magnesia® (Anatolia Geneworks) / Magrev® 24 stand - Sada na extrakci virové DNA/RNA 

Magrev® (Anatolia Geneworks) / Sada na extrakci virové DNA/RNA Unio® - Systémy pro extrakci Unio® 

(Anatolia Geneworks) / Sada pro extrakci virové DNA z bosforu (Anatolia Geneworks) - Virová RNA Bosphore 

Extrakční spinová sada (Anatolia Geneworks) nebo jiné vysoce kvalitní sady a systémy pro extrakci DNA/RNA. 

Izolace nukleových kyselin by měla být prováděna podle pokynů výrobce. 

Když je pro extrakci DNA použit Magnesia 2448 Nukleová kyselina Extraction and PCR Setup Robot, stačí 

spustit protokol "Respiratory Basic" v softwaru přístroje. 
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9.3. Součásti soupravy 

9.3.1. PCR Master Mix 1 

PCR Master Mix 1 obsahuje vysoce specifickou a přesnou Taq DNA polymerázu (s vlastností hot-start), 

PCR pufr a dNTP směs. PCR Master Mix také obsahuje přední a zpětné primery a dvojitě značené sondy 

specifické pro enterovirus, metapneumovirus, adenovir a vnitnří kontrolu. 

9.3.2. PCR Master Mix 2 

PCR Master Mix 2 obsahuje vysoce specifickou a přesnou Taq DNA polymerázu (s vlastností hot-start), 

PCR pufr a dNTP směs. PCR Master Mix také obsahuje přední a zpětné primery a dvojznačné sondy specifické 

pro lidskou parainfluenzu 1/2/3/4, rinovirus, Mycoplasma pneumoniae a Legionella pneumophila. 

9.3.3. RT Mix 

RT Mix obsahuje vysoce kvalitní a výkonnostní směs reverzní transkriptázy a inhibitoru RNAsy. 

 

9.3.4. Vnitřní kontrola 

Vnitřní kontrola (IC), označovaná jako vnitřní kontrola vzorku, je založena na detekci lidské endogenní 

sekvence nukleových kyselin (RNáza P) přítomné v lidských klinických vzorcích pomocí zápalek a sondy 

obsažené v sadě. Slouží jako kontrola pro izolaci RNA, inhibici PCR a chyby aplikace. 

Nedostatek vnitřní amplifikace v cílových kanálech v negativních vzorcích může naznačovat problém 

izolovaně, inhibici PCR, vzorkování nebo aplikační chyby. V takovém případě by se měla izolace, odběr vzorku 

a PCR opakovat. Zesílení vnitřní kontroly by mělo být hodnoceno podle tabulky v oddílu 10. 

9.3.5. Pozitivní kontrola 

Sada obsahuje dvě pozitivní kontroly syntetické DNA, včetně: 

Pozitivní kontrola 1: enterovirus, metapneumovirus, adenovir a vnitřní kontrola. 

Pozitivní kontrola 2: lidská parainfluenza 1/2/3/4, rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae a Legionella 

pneumophila. 

Musí být zahrnuty do každého experimentu, aby se ověřila účinnost PCR výhradně. Prahový cyklus pro 

pozitivní kontrolu je uveden v tabulce kritérií přijetí (Sekce 10. Analýza). Prahové cykly vyšší než kritéria přijetí 

mohou naznačovat pokles účinnosti reakce. 

9.4. Příprava PCR 

Před použitím se ujistěte, že všechny komponenty sady jsou rozmrazené. Pro přípravu PCR se podívejte na 

tabulku níže. Jde pouze o jednu reakci, vynásobte tyto hodnoty vzorkovým číslem, abyste získali hodnoty 

potřebné pro hlavní směs. Při přípravě master mixů pro více než 5 vzorků by mělo být k celkovému počtu 

vzorků přidáno dalších 10 %. 
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PCR Master Mix (1/2) 25,6 μl 

RT Mix 0,4 μl 

Vzorek RNA 14 μl 

(Negativní/pozitivní kontrola)  

Celkový objem 40 μl 

 

Pipetě 26 μl hlavní směsi (PCR Master Mix 1/2 a RT-mix) do PCR zkumavek nebo stripů a přidej 14 μl RNA 

(vzorek/pozitivní nebo negativní kontrola). Zavřete víčko zkumavky. Ujistěte se, že roztok v každé zkumavce je 

na dně zkumavky. Pokud je to nutné, centrifugujte. 

9.5. Programování přístroje Real-Time PCR 

Termální protokol pro Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit se skládá z RT kroku, počáteční 

denaturace pro aktivaci Taq DNA polymerázy, dvoufázového amplifikačního cyklu a terminálního udržení. Data 

v reálném čase se sbírají ve druhém kroku amplifikačního cyklu. 

Tepelný protokol, který má být použit pro reakci, je uveden níže: 

 

 

 40 cyklů 

 

 

Před zahájením reakce Real-Time PCR pomocí Bosphore® sad je třeba provést následující kroky: 

• Vyberte všechny filtry, které budete používat (FAM, HEX, Texas RED a Cy5), 

• Identifikovat neznámé vzorky, pozitivní i negativní kontroly, 

• Vyberte správný tepelný protokol. 

• Začněte experiment. 

Pozor: U LC480 je nutné provést protokol barevné kompenzace. 

10. ANALÝZA 

Na konci termálního protokolu software Real-Time PCR Instrument automaticky vypočítá základní cykly a 

práh. 

Analýzu výsledků by měli provádět vyškolení pracovníci, kteří absolvovali potřebné školení pro analýzu dat 

v reálném čase PCR. Doporučujeme, aby výsledky testu vyhodnocoval odborný lékař, přičemž by se zohlednily 

klinické nálezy pacienta a výsledky dalších testů. 

Veškerá analýza probíhá automaticky při rutinním používání. Pokud však vyškolení pracovníci, kteří 

absolvovali požadované školení od výrobce, považují tuto hranici za nutnou, pokud systém umožňuje co nejvíce 

snížit práh za účelem detekce mírných zesílení, je třeba věnovat pozornost tomu, aby prahová čára zůstala nad 

pozadím. 

Pozitivní kontrola Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit je nezbytná pro přesnou analýzu výsledků. 

Kritéria pro přijetí pozitivní kontroly podle prahu cyklu jsou uvedena níže: 

Reverzní transkripce 50 °C 17:00 min. 

Počáteční denaturace 95 °C 06:00 min. 

Denaturace 97 °C 00:30 min. 

Annealing 62 °C 00:40 min. 

(Sběr dat)   

Držení 32 °C 02:00 min. 

 



MB430v1f  

Datum: Listopad 2020 

7 
 

Komponenta/Parametr Prahová hodnota (CT) 

Pozitivní kontrola ≤30 

Vnitřní kontrola ≤32 

 

Výsledky testů by neměly být zveřejněny, pokud nedojde k zesílení vnitřní kontroly u negativních vzorků. 

Pokud je zjištěno narušení výkonu produktu, kontaktujte prosím výrobce (viz poslední stránka pro kontaktní 

informace). 

Vzorky, které překročí práh ve FAM kanálech, HEX kanálech, Texas RED a Cy5 kanálech, se zobrazují s 

pozitivním/negativními výsledky, vzorky, které nepřekročí práh, jsou zobrazeny jako "No Ct". Tyto vzorky jsou 

považovány za negativní nebo mají bakteriální/virovou nálož pod detekční hranicí testu. U těchto 

nedetekovatelných vzorků by měly být také ověřeny údaje Texas RED (pro PCR Master Mix 1) z vnitrřní kontroly, 

aby se předešlo falešně negativním výsledkům. Zpožděné zesílení vnitřní kontroly může naznačovat problém s 

extrakcí nukleových kyselin, inhibicí PCR nebo chybami aplikace. V takovém případě by se měla extrakce a PCR 

opakovat. Vezměte prosím v úvahu, že u vzorků s vysokou bakteriální/virovou náloží (s Ct <20) lze vnitřní 

kontrolu potlačit, tedy zpožděnou nebo nedetekovat zvýšení vnitřního kontrolního signálu. 

Tabulka níže ukazuje možné výsledky a jejich interpretaci: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCR 

Master 

Mix 1 

Enterovirus 

(FAM) 

Metapneumovirus 

(HEX) 

Adenovirus 

(Cy5) 

IC 

(Texas RED) 
Výsledek 

+ - - +/- 
Vzorek je enterovirus* 

pozitivní 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+/- 

Vzorek je pozitivní 

na 

metapneumovirus  

- - + +/- 
Vzorek je adenovirus 

pozitivní 

- - - + Vzorek je negativní 

+ + - +/- 
Vzorek je enterovirus* a 

Metapneumovirus pozitivní 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+/- 

Vzorek je pozitivní na 

metapneumovirus a 

adenovirus  

+ - + +/- 
Vzorek je enterovirus* a 

Adenovirus pozitivní 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+/- 

Vzorek je pozitivní na 

enterovirus*, 

metapneumovirus a 

adenovirus  

- - - - Test by se měl opakovat! 

 

 

 

 

PCR 

Master 

Mix 2 

Parainfluenza 

1/2/3/4 (FAM) 

Rhinovirus 

(HEX) 

Mycoplasma 

pneumoniae 

(Cy5) 

Legionella 

Pneumophila 

(Texas RED) 

 

Výsledek 

+ - - - 
Vzorek je pozitivní  na 

parainfluenzu 1/2/3/4  

- + - - 
Vzorek je rhinovirus 

pozitivní 

- - + - 
Vzorek je pozitivní na 

Mycoplasma 

pneumoniae  

- - - + 
Vzorek je pozitivní na 

Legionella 
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Pneumophila  

  

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

Vzorek je parainfluenza 

1/2/3/4 a rhinovirus 

pozitivní 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

Vzorek je Mycoplasma 

pneumoniae a 

Rhinovirus pozitivní 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

Vzorem je parainfluenza 

1/2/3/4 a Mycoplasma 

Pneumoniae pozitivní 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Vzorek je Legionella 

Pneumophila a Mycoplasma 

pneumoniae 

pozitivní 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Vzorek je Rhinovirus a 

Legionella Pneumophila 

pozitivní 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Vzorek je parainfluenza 

1/2/3/4, Legionella 

pneumophila a 

Mycoplasma 

pneumoniae 

pozitivní 

  

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

Vzorek je parainfluenza 

1/2/3/4 a legionella 

Pneumophila pozitivní 

 - - - - Vzorek je negativní** 

* Vzorky pozitivní na enterovirus mohou poskytnout pozitivní signál pro test na rinovir. 

** Zkontrolujte také kanál Master Mix 1-Texas RED pro zesílení vnitřní kontroly pro hodnocení výsledků. 

11. SPECIFIKACE 

11.1. Citlivost 

Analytická citlivost může být vyjádřena jako limit detekce: tj. nejmenší množství cílového markeru, které lze 

přesně detekovat. Detekční limit jednotlivých analytických postupů je nejnižší množství nukleové kyseliny ve 

vzorku, které lze detekovat, ale nemusí být nutně kvantifikováno jako přesná hodnota. Analytická citlivost nebo 

detekční limit pro NAT testy je vyjádřena hodnotou kladného odřezu 95 %. 

Analytické detekční limity pro Bosphore® Respiratory Viral Basic Panel Kit byly stanoveny pomocí 

předkvantifikovaných vzorkových RNA ředění s referenčními RNA materiály a byly uvedeny níže: 

Patogen Citlivost 

Enterovirus 2 kopie/μl 

Metapneumovirus 6 kopií/μl 

Adenovirus 3,5 kopie/μl 

Parainfluenza 1 10 kopií/μl 

Parainfluenza 2 1 kopie/μl 

Parainfluenza 3 5 kopií/μl 

Parainfluenza 4 25 kopií/μl 

Rhinovirus 13 kopií/μl 
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Legionella Pneumophila 2 kopie/μl 

Mycoplasma Pneumoniae 0,15 kopií/μl 

11.2. Křížová reaktivita 

Aby se eliminovala možná křížová reaktivita, byly použity jak důkazy z návrhu testu, tak experimentální 

studie. 

Sekvence primerů a sond byly ověřeny na možnou homologii k jiným známým sekvencím patogenů pomocí 

analýzy porovnání sekvencí pomocí zarovnání databáze. Aby se eliminovalo riziko křížové reaktivity; 

Enterovirus, Bocavirus, Parechovirus, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63, Haemophilus 

influenza, Bordetella pertussis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 

Klebsiella pneumoniae a Pneumocystis jiroveci s známou vysokou pozitivitou byly testovány a byly negativní. 

Vhodné experimentální výsledky ukázaly, že každý PCR Master mix detekuje konkrétně a pouze patogeny 

infekcí dýchacích cest, které pouze zamýšlí detekovat, ale ne ostatní. 

12. REFERENCE 
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13. SYMBOLY 

 Datum expirace

 Číslo šarže 

 Katalogové číslo 

 Upozornění 

 Výrobce 

 

 In vitro diagnostické zdravotnické zařízení 

14. INFORMACE K OBJEDNÁNÍ 

Katalogové číslo: ABRVB1 (25 rxn/box) 

ABRVB2 (50 rxn/box) 

ABRVB3 (100 rxn/box) 
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15. KONTAKTNÍ INFORMACE 

 

 

 

 

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Ve Tic. A.S. 

 

Adresa: Eğitim Mah. Kasap İsmail Sk 

Istanbul Plaza č.:10/23 

Kadikoy 34722 

ISTANBUL-TURECKO 

Telefon: +90 216 330 04 55 

Fax: +90 216 330 00 42 

E-mail: info@anatoliageneworks.com 

www.anatoliageneworks.com 

 

Registrované ochranné známky: Anatolia Geneworks® Montania®, Magnesia®, Magrev® a Bosphore® 

jsou registrované ochranné známky Anatolia Tani ve Biyoteknoloji A.S. 

® 
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