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POUŽITÍ 
 
Kyselina šťavelová je transformována za 
přítomnosti oxalát oxidázy na peroxid vodíku, 
který dále reaguje za vzniku modře zbarvené 
sloučeniny. 
 
VZORKY 
 
Moč nasbíraná za 24 hodin. 
Pokud není analýza vzorku prováděna ihned, je 
třeba vzorek moči acidifikovat přidáním 10 ml 
koncentrované HCL. Stabilita 7 dní při 2 - 8 ºC. 
 
REAGENCIE 
 
Reagencie 1 Pufr kyseliny jantarové pH 3.80,  

3-dimethylamino benzoová 
kyselina, konzervanty a 
stabilizátory. 

 
Reagencie 2 Pufr kyseliny jantarové pH 3.80, 
 konzervanty a stabilizátory. 
 
Reagencie 3 Oxalát oxidáza, peroxidáza, 
 konzervanty a stabilizátory. 
 
Standard Kyselina šťavelová 0.5 mM, 
 konzervanty a stabilizátory. 
 
Roztok pro ředění vzorků Pufr pH 7.0, EDTA, 

 Konzervanty a stabilizátory. 
 
Purifikační zkumavky Aktivní uhlí. 
 
POŽADOVANÝ, ALE NEDODÁVANÝ 
MATERIÁL 
 
Běžné laboratorní vybavení. Spektrofotometr 
UV/VIS s termostatem. Automatická mikropipeta. 
Kyvety z optického skla. Destilovaná voda. 
 
UPOZORNENÍ 
 
Reagencie muže obsahovat nereaktivní a 
konzervační složky. Je nezbytné se vyhnout 
kontaktu s pokožkou. Nepolykat. Test provádějte 
podle pravidel „Správné Laboratorní Praxe“ 
(SLP). 
 
PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 
 
Do reagencie 3 přidejte 2 ml destilované vody. 
Všechny reagencie jsou stabilní do data jejich 
expirace, vyznačeném na štítku, pokud jsou 
skladovány při teplotě 2 - 8 ºC. Rekonstituovaná 
reagencie 3 je stabilní 1 měsíc při teplotě 2 - 8 ºC. 
Je možné předem smíchat reagencii 1 s reagencií 
2 ve stejném poměru. Stabilita 1 měsíc při teplotě 
2 - 8 ºC. 
 
PŘÍPRAVA VZORKŮ 
 
Smíchejte 1 ml moče s 1 ml roztoku pro ředění 
vzorků. Zkontrolujte hodnotu pH a pokud je třeba, 
upravte jeho hodnotu přidáním 1N HCL nebo 1N 
NaOH tak, abyste dosáhli výsledné hodnoty pH 
v rozmezí od 5.0 do 7.0. Tuto směs přelijte do 
purifikační zkumavky. Důkladně míchejte po 
dobu 5-ti minut za průběžného převracení 
zkumavky. Pro míchání je možné použít rotační 
míchadlo. Poté vzorek centrifugujte či přefiltrujte.  
 
POSTUP 
 
Metoda:  End-Point 
Čas odečtu: 10 minut 
Vlnová délka:  590 nm (580 – 600) 
Teplota:  25, 30, 37 ºC 
Délka dráhy:  1 cm 
Nulový standard: Blank 
 
 

 
Na konci přidejte reagencii 3, dobře promíchejte a 
inkubujte po dobu 10-ti minut. Změřte absorbanci proti 
blanku. 
 
VÝPOČET VÝSLEDKŮ 
 
Kyselina šťavelová (nM) 
  
 (A vzorku/A standardu) x 0.5 x 2 
 
Kyselina šťavelová (mmol/24 hodin) 
 
 (A vzorku/A standardu) x 0.5 x 2 x l moče 
 
OČEKÁVANÉ HODNOTY 
 
Muži: 
 0.08 – 0,49 mmol/24h (7 – 44 mg/24h) 
 
Ženy: 
 0.04 – 0,32 mmol/24h (4 – 31 mg/24h) 
 
Děti: 
 0.14 – 0,42 mmol/24h (13 – 38 mg/24h) 
 
Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní referenční 
intervaly v závislosti na místní populaci pacientů. 
 
POZNÁMKA 
 
• Pokud potřebujete získat výsledky v mg, 

vynásobte výsledky v mmol 90-ti. 
• Jestliže jsou výsledky nekompatibilní s klinickým 
 stavem pacienta, měl by být tento stav  
   přezkoumán a test zopakován. 
• Použití pouze pro in vitro diagnostiku. 
 
KALIBRACE/KONTROLA KVALITY 
 
Je doporučeno provádět interní kontrolu kvality. Pro 
tento účel jsou k dispozici na vyžádání následující 
kontrolní materiály: 
 
CC02430  6 x 5 ml 
Control set Oxalic acid / Citric acid 
(normální hodnoty – patologické hodnoty) 
 
VLASTNOSTI TESTU 
 
Přesnost 
 

Uvnitř 
běhu  

(n = 15) 

Střední 
hodnota 

(mmol/24h) 

SD 
(mmol/24h) 

CV% 

Vzorek 1 0.105 0.004 4.18 

Vzorek 2 1.048 0.025 2.43 

 

Mezi běhy  
(n = 20) 

Střední 
hodnota 

(mmol/24h) 

SD 
(mmol/24h) 

CV% 

Vzorek 1 0.106 0.007 6.91 

Vzorek 2 1.041 0.050 4.84 

 
Linearita 
 
Metoda je lineární až do 1 mM. 

Porovnání metod 
Porovnání s jinou komerčně dostupnou metodou u 40 
porovnávaných vzorků poskytlo následující výsledky: 
 
Oxalic acid LTA = y 
Oxalic acid konkurencní = x 
n = 40 
y = 0.985x + 0.008                  r = 0,9978 
 
Interference 
Vysoké koncentrace kyseliny askorbové interferují se 
stanovením kyseliny šťavelové tímto testem. 
 
LIKVIDACE ODPADŮ 
 
Produkt je určen pro profesionální laboratoře. S odpady 
musí být zacházeno podle příslušných bezpečnostních 
pravidel a místních předpisů. 
 
BALENÍ 
 
KÓD CC02400 (20 TESTŮ) 
Reagencie 1 1 x 10 ml (kapalná) 
Reagencie 2 1 x 10 ml (kapalná) 
Reagencie 3 1 x 2 ml (prášek) 
Standard 1 x 5 ml (kapalný) 
Roztok pro ředění vzorků 1 x 20 ml (kapalný) 
Purifikační zkumavky 20 kusů 
 
KÓD CC02410 (100 TESTŮ) 
Reagencie 1 1 x 50 ml (kapalná) 
Reagencie 2 1 x 50 ml (kapalná) 
Reagencie 3 5 x 2 ml (prášek) 
Standard 1 x 5 ml (kapalný) 
Roztok pro ředění vzorků 1 x 100 ml (kapalný) 
Purifikační zkumavky 100 kusů 
 
KÓD CC02420 (Extrakční kit) 
Roztok pro ředění vzorků 1 x 100 ml (kapalný) 
Purifikační zkumavky 100 kusů 
 
KÓD CC02421  
Roztok pro ředění vzorků 4 x 100 ml (kapalný) 
 
ODKAZY 
M.F. Laker e coll. Clin. Chem. 26 287 (1980). 
 
VÝROBCE 
LTA s.r.l. 
Via Milano 15/F 
20060 Bussero (Milano) - Italia 
tel. ++39 02 95409034 
fax. ++39 02 95334185 
e-mail. info@ltaonline.it 
web: www.ltaonline.it 
 
DODÁVÁ 
GALI spol. s r. o. 
Ke Stadionu 179 
513 01 Semily 
tel. 481 689 050 
fax. 481 689 051 
e-mail: info@gali.cz, www.gali.cz 
 
SYMBOLY 
 

Použití pouze pro in vitro diagnostiku 
               
              Lot výroby 
                
              Kódové číslo 
 
              Skladovací teplota 
 
              Datum expirace (rok – mesíc) 
 
              Varování, čtěte příbalovou informaci 
 
              Čtěte návody 
 
              Biologické riziko 
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Reagencie Blank Standard Vzorek 

Reagencie 1 500 µl 500 µl 500 µl 

Reagencie 2 500 µl 500 µl 500 µl 

Destilovaná 
voda 

50 µl --  --  

Standard --  50 µl --  

Vzorek --  --  50 µl 

Reagencie 3 100 µl 100 µl 100 µl 


